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Visto el Expediente N° 17-049254-001 que contiene el Memorando N° 0229-2018-OPE/HNHU
de fecha 27 de marzo de 2018, de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico,
mediante el cual emite opinién respecto a la aprobacion del proceso de reemplazo de cuatro (4)
equipos biomédicos para el Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patolégica;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 37 de la Ley 26842, Ley General de Salud, dispone que los establecimientos
de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o modalidad de gestion,
deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad
de Salud de nivel nacional relacion a planta fisica, equipamiento, personal asistencial, sistemas de
saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales fisicos, quimicos,
biolégicos y ergonomicos y demas que procedan, atendiendo a la naturaleza y complejidad de los
mismos;

Que, el segundo parrafo del articulo VI del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General
de Salud, establece que es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una
adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacidén en términos socialmente aceptables de
seguridad, oportunidad y calidad,

Que, el articulo 12° del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2006-SA dispone que la planta fisica, las
instalaciones y el equipamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben
mantenerse en buenas condiciones de conservacion, higiene y funcionamiento, de acuerdo a la
norma técnica correspondiente;

Que, mediante el Circular N° 0109-2005-OEPI/MINSA de fecha 21 de abril de 2005, la Oficina
General de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Salud ha opinado que en los casos de
magquinarias y/o equipos que se encuentran con funcionamiento inadecuado, afectando la normal
atencién de los servicios de salud, estos pueden ser reemplazados, sin requerir expresamente
del tramite de un Perfil de Proyecto de Inversion Publica;

Que, con Informe N° 78-JSM-UIH-OSGyMT-2017/HNHU de fecha 27 de noviembre de 2017,
del Area Biomédica de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, respecto al estado
situacional de los cuatro (4) equipos médicos para el Departamento de Patologia Clinica y Anatomia
Patologica, manifiesta que el Procesador Automatico de Tejidos, marca LEICA, modelo TP-1020,
serie N° 042231416, tiene una antigiedad de 8 afios, el equipo ha sido reparado en varias ocasiones,
considerandose actualmente el estado de conservacion malo; del equipo Estacién de Inclusion
Integrada marca DIAPATH, modelo Canova, serie SCV0015 con una antigiiedad de 5 afios, el equipo
ha sido reparado en varias ocasiones, considerandose actualmente el estado de conservacion malo;
del Microtomo, marca LEICA, modelo RM 2125, serie NH28409810416, tiene una antigliedad de 52
afios, el equipo es obsoleto, se da por obsolescencia tecnoldgica; y de la Estufa, marca PRECISION,
modelo 1258, serie N° 104-1887, tiene una antigliedad de 37 afios el equipo es obsoleto, se da por
obsolescencia tecnologica, considerando la antigiiedad de los equipos mencionados y en busca de
brindar un mejor servicio y de calidad de atencién a los usuarios recomienda su remplazo;




Que, con Informe Técnico N° 003-2018-ACP-ULOG/HNHU de fecha 14 de marzo de 2018, el
Jefe del Area de Control Patrimonial de Logistica, encargado de establecer y mantener el
control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles de la Institucion, manifiesta que los bienes del
Departamento de Patologia y Anatomia Patolégica son considerados como bienes del activo fijo y
bienes depreciables de uso hospitalario que pueden ser reemplazados de conformidad a las normas y
directivas establecidas, a fin de optimizar y permitir la atencion eficiente de las necesidades del
servicio y institucional, asi mismo el Area Usuaria pondréd a disposicion del Area de Control
Patrimonial los bienes a reemplazar para su baja segun la normatividad vigente;

Que, mediante el Informe N° 006-2018-UPI-OPE-HNHU de fecha 26 de marzo de 2018, la
Unidad de Proyectos de Inversién de la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital emite
opinion técnica expresando su conformidad con respecto al proceso de reemplazo de cuatro (4)
Equipos Biomédicos para el Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patolégica, que se
encuentran actualmente en estado de conservacion malo, ajustandose a las disposiciones de la
Directiva Administrativa N° 001-2013-UPI-OPE-HNHU - “Directiva Administrativa que establece el
Procedimiento para la Aprobacién del Proceso de Reemplazo de Activos Fijos en el Hospital Nacional
Hipolito Unanue” aprobada mediante Resolucion Directoral N° 365-2013-HNHU-DG de fecha 8 de
mayo de 2013, a fin de ser incluido en el Plan de Equipamiento de Equipos por Reposicion para el
Afio 2018;

Que, mediante el Memorando N° 372-2018-OA/HNHU de fecha 3 de abril de 2018,
la Oficina de Administracién manifiesta que teniendo en consideracion las opiniones técnicas
y a la Directiva Administrativa N° 001-2013-UPI-HNHU, emitidas por las unidades correspondientes,
considera adecuado que se proceda al reemplazo por obsolescencia tecnolégica de cuatro (4)
equipos biomeédicos del Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patolégica;

Que, el numeral e) del articulo 37° del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Médicos de Apoyo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2006-SA, dispone que al Director Médico
le corresponde garantizar la existencia, disponibilidad, operatividad y buen estado de conservacion
del equipo e instrumental médico, electromédico, eléctrico y mecanico;

Que, la propuesta formulada se encuentra justificada, siendo necesaria para el optimo
desempefio del Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patoldgica, proceder al reemplazo de
los equipos biomédicos por obsolescencia tecnoldgica;

Estando a lo informado por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento en el
Informe 78-JSM-UIH-OSGyMT-2017/HNHU, por la Oficina de Planeamiento Estratégico en el Informe
N° 006-2018-UPI-OPE-HNHU y lo informado por la Oficina de Asesoria Juridica en el Informe N° 150-
2018-OAJ-HNHU;

Con el visado del Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, el Jefe de la
Oficina de Asesoria Juridica, de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico y
de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Administracién; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 26842, Ley General de Salud, en el
Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimiento de Salud y
Servicios Médicos de Apoyo, en la Ley N° 30963, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio Fiscal 2018; y, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Organizacién y Funciones del
Hospital Nacional Hipélito Unanue, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA,



MINISTERIO DE SALUD Ne OF | -2018-HNHU-DG
HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE

BLICA DEL, o
el L7 .

TAP. HAYDE

PACYACHI TAQUIA
RIA

Hospital Nacjonal Hipolite Unanue
Minisferio de Salud

| —_— Resolucion Directoral
U ADR {

54 Lima, 30 de Pbril de2018

El presente documento es
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
que he tenido a la vista

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar el proceso de REEMPLAZO POR ESTADO DE OBSOLESCENCIA
TECNOLOGICA DE CUATRO (4) EQUIPOS BIOMEDICOS del Departamento de Patologia Clinica y
Anatomia Patolégica de la Unidad Ejecutora 016 Hospital Nacional Hipdlito Unanue, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucién y conforme se detalla:

EQUIPOS BIOMEDICOS PARA SU REEMPLAZO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
ESTACION DE

1 | INCLOSION NeaRADA | 01 | 532260290001 | DIAPATH CANOVA SCV0015 26/11/2012
PROCESADOR

2 AUTOMATICO DE 01 | 53229115-0003 |  LEICA TP-1020 042231416 | 30/12/2009

TEJIDOS
3 MICROTOMO 01 | 53228046-0003 |  LEICA RM 2125 NH-28409810416 | 31/12/1965
4 ERTHER 01 | sazze238-0008 | PRESICION 1258 104-1887 31/12/1980
TOTAL DE EQUIPOS 04

Articulo 2°.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones se encargue de publicar la presente
Resolucién Directoral en la Pagina Web de la Institucion.

Registrese y comuniquese.
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