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GUIA TECNICA:

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACI6N DE LA HEMOGLOBINA MEDIANTE
HEMOGLOBIN6METRO portAtil

I. FINALIDAD:

Contribuir a la prevencibn y control de la anemia mediante la adecuada determinacibn de la 
hemoglobina en ninos, adolescentes, mujeres gestantes y pubrperas en el marco de la atencibn 
integral de salud.

II. OBJETIVO:

Establecer el procedimiento para la determinacibn de la hemoglobina mediante 
hemoglobinbmetro portbtil, que incluye la puncibn capilar, recojo de la muestra de sangre y 
materiales que se utilizan para su correcta aplicacibn

III. AMBITO DE APLICACldN:

La presente Guia Tbcnica es de aplicacibn obligatoria a nivel nacional en los establecimientos 
de salud y laboratories del Ministerio de Salud, a cargo de las Direcciones de Redes Integradas 
de Salud (DIRIS); de los Gobiernos Regionales, a cargo de las Direcciones Regionales de Salud 
(DIRESA), las Gerencias Regionales de Salud (GERESA) o las que hagan sus veces. Los 
establecimientos de salud y laboratories de los Gobiernos Locales; del Seguro Social de Salud 
(ESSALUD), de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Sanidad de la Policfa Nacional del 
Peru y privados, o las que hagan sus veces pueden aplicarla o citarla como referenda en la 
elaboracibn de sus propias guias.

IV. PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR:

El procedimiento para la determinacibn de la hemoglobina mediante hemoglobinbmetro portdtil. 

Para la atencibn del procedimiento, se tiene el siguiente cbdigo y denominacibn:

Denominacibn'del ProcedimientoCbdigo

85018.01 Hemoglobina con hemoglobinbmetro

CONSIDERACIONES GENERALES:

DEFINICIONES OPERATIVAS:

a. Ajuste de hemoglobina segun altitud
En las lecturas obtenidas de las muestras de sangre de las personas que habitan en 
altitudes superiores a mil metros sobre el nivel del mar, se realiza la correccibn del valor 
de la hemoglobina observado en el hemoglobinbmetro; por lo cual, se recomienda que 
los valores leldos en el equipo sean corregidos utilizando los factores de ajuste (Ver 
Anexo 1).
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b. Anemia

La anemia es una manifestacibn clmica en la cuai el numero de eritrocitos es insuficiente 
para satisfacer las necesidades del organismo, porque la concentracibn de hemoglobina 
disminuye y la capacidad de la sangre para transportar oxigeno a los tejidos se ve 
comprometida. La anemia se diagnostica cuando los valores medidos son mbs bajos de 
!o normal o estos caen por debajo de los valores de corte establecidos y varlan en funcibn 
de la edad, el sexo, la altitud sobre el nivel del mar en el que vive la persona, el 
tabaquismo y las diferentes etapas del embarazo. (Ver Anexo 3).

c. Altitud

Es la elevacibn o altura sobre el nivel del mar.

d. Atencion extramural

Es la atencibn integral de salud que se brinda a la persona, familia y comunidad de su 
jurisdiccibn fuera del establecimiento de salud por el personal de la salud segun 
competencias y nivel de complejidad a traves de la visita domiciliaria, visitas a escuelas, 
organizaciones comunitarias, y otros bmbitos que convoquen familias de manera ’ 
participativa para cubrir sus necesidades de salud.

e. Atencibn intramural

Es la atencibn integral de salud que se brinda a la persona y familia dentro del 
establecimiento de salud, por el personal de la salud, segun sus competencias y nivel de 
complejidad a travbs de las unidades productoras de servicios de salud para cubrir sus 
necesidades de salud.

f. Atencibn ambulatoria

Atencibn de salud que no requiere internamiento u hospitalizacibn que se realiza dentro 
del establecimiento de salud (intramural) o fuera de este (extramural) para la promocibn, 
prevencibn, recuperacibn y rehabilitacibn de la salud a la persona, familia y comunidad.

g. Atencibn de salud

Provisibn de prestaciones de salud individual con fines de promocibn, prevencibn, 
recuperacibn y rehabilitacibn, que adembs, incluye cuidados paliativos; y de prestaciones 
de salud publica para mejorar el estado de salud bajo las modalidades de oferta fija, 
oferta mbvil y telesalud, segun corresponda.

h. Concentracibn de hemoglobina

Es la cantidad de hemoglobina presente en un volumen fijo de la sangre. Normalmente 
se expresa en gramos por decilitres (g/dl) o gramos por litro (g/L).

I. Hemoglobina

Es una protelna tetrambrica constituida por cuatro subunidades globulares helicoidales, 
denominada alfa (a) y beta (p), estbn conectadas por regiones cortas no helicoidales que 
sostienen ai grupo hemo prostbtico. La funcibn de la hemoglobina estb intimamente 
relacionada con la reactividad haefa pequehas molbculas, especialmente al oxigeno 
cuya estructura y conformacibn favorece la fijacibn en la hemoglobina humana. Como 
cada cadena de hemoglobina tiene un grupo hemo prostbtico que contiene un btomo de 
hierro y hay cuatro cadenas de hemoglobina en cada molbcula, entonces hay cuatro 
btomos de hierro en cada molecula.

j. Incision

Es un corte en la piel, utilizando un dispositive automatizado de puncibn (lanceta 
retr&ctil), con el propbsito de obtener sangre capilar.

o'L0*’

& <§•

V. SUAREZ
2



GUlA T&CNICA:
PROCEDIMIENTO PARA IA DETERMINAClbN DE LA HEMOGLOBINA MED1ANTE HEMOGLOBINtiNIETRO PORTATIL

k. Muestra de sangre

Es una porcion discreta de un fluido sanguineo, extralda de una vena, arteria o capilar 
con el fin de realizar un estudio, examen o anaiisis.

l. Puncion

Es la rotura de la piel con una lanceta o una cuchilla para obtener sangre para la 
realizacibn de una prueba.

m. Puncion capilar

Es una tecnica invasiva realizada por un analista (flebotomista), que consiste en hacer 
una incision o puncion en el pulpejo de un-dado de la mano o en la piel del talon con una 
lanceta retr£ctil para obtener una pequefia muestra de sangre capilar.

n. Registro de verificacidn del funcionamiento del hemoglobinbmetro

Registrar los valores del control de funcionamiento del hemoglobinbmetro en el formato 
respectivo antes de comenzar el trabajo del dla (Ver Anexo 2).

o. Sangre

En esta Guia T§cnica, el termino gen6rico “sangre" se usa para referirse a sangre 
completa, glbbulos rojos, componentes de la sangre y productos sanguineos.

p. Sangre capilar

Es la sangre obtenida por puncibn o incisibn de la piel. Es una mezcla de proporciones 
indeterminadas de sangre de las arteriolas, vbnulas, vasos capilares, y los Kquidos 
intersticiales e intracelulares. La proporcibn de la sangre arterial en una muestra por 
puncion cutbnea es mayor que el de la sangre venosa, porque la presibn en las arterias 
y las arteriolas posteriores que conducen a los capilares es mucho mayor que la presibn 
en la salida de las vbnulas de los capilares.

5.2. REQUERIMIENTOS NECESARIOS 

5.2.1.RECURSO HUMANO:
Personal de la salud capacitado en el procedimiento estdndar de la determinacibn de 
la hemoglobina mediante hemoglobinbmetro portdtil.

5.2.2. MATERIALES:

a. Hemoglobinbmetro portatil, es un equipo establecido para la medicibn de la 
hemoglobina, cuenta o dispone de un conmutador o botbn de encendido y 
apagado; algunos funcionan con baterfas recargables y otros con pilas alcalinas, 
utilizan microcubetas compatibles con cada equipo dependiendo de la marca y 
modelo. El equipo debe contar con certificacibn de calidad y debe estar incluido en 
un plan de mantenimiento preventive peribdico.

b. Bolsa roja de residues sblidos biocontaminados, es un insumo que se utiliza 
para el desecho de material contaminado con fluidos biolbgicos no punzocortantes 
(guantes, algodones, gasas, microcubetas, entre otros). (Ver Anexo 4).

c. Cubeta control, es un dispositive que sirve para verificar la curva de calibracibn 
del equipo que mide hemoglobina; la desviacibn estbndar entre los valores 
obtenidos es un valor asignado anotado en la tarjeta adjunta a una cubeta que 
viene con el hemoglobinbmetro.

d. Cubierta para el drea de trabajo, es un material que delimita el campo o brea de 
trabajo; puede ser papel nuevo (papel kraft, papel bianco, papel absorbente

yv.viichezd.
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plastificado, entre otros). Se usa en el caso de no disponer de un ambiente en el 
que exlsta una superficie que no pueda ser tratada con una solucibn desinfectante.

e. Guantes de Idtex no estbriies, son insumos de proteccibn laboral individual, se 
emplea como barrera de contencibn del personal de la salud.

f. Lanceta retrbctil descartable, es un dispositive de puncibn o incision capilar; se 
utiliza para la puncibn de la piel y obtener un flujo sangumeo adecuado; ofrece un 
mecanismo retrbctil permanente y tiene ventajas de seguridad, tanto para el 
flebotomista y el sujeto. Este producto estb disenado para controlar la longitud y 
la profundidad de la incisibn. En ninos y ninas menores de 12 meses, la 
profundidad de la lanceta no debe ser mbs profunda que 2.0 mm.

g. Microcubeta, es un dispositive indicado para un determinado volumen de sangre, 
la cual recoge la muestra por accibn capilar y, a su vez, puede o no contener una 
mezcla de reactivos preparados para reaccionar con la sangre. La microcubeta 
debe ser compatible con los equipos a utilizar, asi mismo se debe verificar la fecha 
de vencimiento antes de su uso.

h. Panos de algodbn secos, son porciones rectangulares elaborados a partir de 
algodbn hidrbfilo de uso medicinal de 3 cm x 3 cm aproximadamente. Se preparan 
con las manos limpias y protegidas con guantes de Ibtex no estbriles. Se utilizan 
para secar la zona de puncibn despubs de la desinfeccibn, para la limpieza de las 
gotas de sangre y para detener el sangrado en la en la zona de puncibn.

El secado y la limpieza evitan que los residues de alcohol se mezclen con la sangre 
y produzcan hemblisis.

Se sugiere esterilizarlos y conservarlos en tambores de acero inoxidable. Tambibn 
se pueden emplear gasas estbriles recortadas de 5 cm x 5cm aproximadamente.

i. Pahos de algodbn humedecidos en alcohol etNico (70° o 96°), son porciones 
rectangulares elaborados a partir de algodbn hidrbfilo de uso medicinal, se emplea 
para la desinfeccibn de la zona de puncibn, asimismo se pueden utilizar pahos 
humedecidos en alcohol isopropllico al 70%.

j. Papel absorbente, es un insumo recortado en rectbngulos de 5cm x 6cm 
aproximadamente, se utilizan para limpiar los excedentes de sangre del exterior 
de la microcubeta una vez que se haya recogido la muestra.

k. Recipiente rigido para residues punzocortantes, contenedor rfgido con sello 
hermbtico, empleado para disponer y garantizar el adecuado almacenamiento 
primario de material punzocortante (Ver Anexo 4).

l. Venditas plbsticas adhesivas, son insumos empleados para colocar en la zona 
de puncibn luego de haber detenido el sangrado y al fmalizar la puncibn capilar.

5.2.3.AMBIENTE:

Si el establecimiento de salud no cuenta con laboratoho, se requiere disponer de un 
brea de trabajo sobre una mesa o superficie ubicada en el establecimiento de salud 
o en la atencibn extramural en un lugar accesible para realizar el procedimiento.

w.viichezo.

VI. CONSIDERACIONES ESPEClFICAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
DETERMINACI6N DE LA HEMOGLOBINA MEDIANTE HEMOGLOBIN6METRO 
PORTATIL (VER ANEXO 12)

El procedimiento para la determinacibn de la hemoglobina mediante hemoglobinbmetro portbtil 
se desarrolla en 3 etapas consecutivas, las cuales se detallan en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Etapas del procedimiento para la determinaciGn de la hemoglobina

DENOMINACI6N del 
PROCEDIMIENTO

DETALLE DEL PROCEDIMIENTOETAPA

Describe la secuencia de pasos 
desde la captaciGn del sujeto, la 
preparaciGn del Grea de trabajo y 
materiales hasta antes de realizar la 
punciGn capilar.

Procedimiento previo a la punciGn 
capilar1°

Describe la secuencia de pasos que 
se requieren para la punciGn capilar 
desde que el sujeto se prepara 
hasta que el analista logra realizar 
la punciGn capilar en el grupo etario: 
Nihos/as menores a 12 meses.

Procedimiento de la 
punciGn capilar en 

el grupo etario: 
nihos/as menores a 

12 mesesProcedimiento 
de la punciGn 

capilar
Describe la secuencia de pasos que 
se requieren para la punciGn capilar 
desde que el sujeto se prepara 
hasta que el/la analista logra 
realizar la punciGn capilar en el 
grupo etario: Nihos/as mayores a 12 
meses y adultos. 

2°
Procedimiento de la 
punciGn capilar en 

el grupo etario: 
nihos/as mayores a 
12 meses y adultos

Describe la secuencia de pasos 
luego de la punciGn capilar hasta la 
obtencion, llenado y lectura de la 
microcubeta 
hemoglobinGmetro.

Procedimiento para el recojo de la 
muestra de sangre y lectura en el 

hemoglobinGmetro
3°

elen

6.1. Procedimiento previo a la puncion capilar (Ver anexo 8).

El personal de la salud capacitado en el procedimiento realiza la siguiente secuencia de 
acciones:

a. Identificar y registrar a la persona o niho/a o a los que se les realiza la determinaciGn de 
hemoglobina.

b. Explicar el procedimiento a la persona o niho/a, si este/a ya entiende.
c. Colocar la cubierta destinada para el Grea de trabajo, sobre una mesa o superficie (de 

existir laboratorio en el establecimiento de salud unicamente se limpia la superficie con 
soluciGn desinfectante).

- Para la atenciGn intramural en establecimientos de salud: Acondicionar el Grea de 
trabajo, disponer de un tacho o recipientes con tapa activada con pedal de 
preferencia, debidamente rotulado y con bolsa roja para residues sGlidos 
biocontaminados. Disponer ademGs de un contenedor n'gido para residues

- punzocortantes para la adecuada segregaciGn de los residues sGlidos generados 
en el punto de origen.

- Para la atenciGn extramural: Colocar una bolsa roja de residues biocontaminados y 
si tuviera, un recipiente rigido para residues punzocortantes cerca al Grea de trabajo.

d. Lavarse las manos con agua y jabGn; en caso contrario, desinfectarse las manos con 
alcohol etflico o alcohol gel.

e. Colocarse los guantes en ambas manos; usarlo para preparar el material y durante la 
ejecuciGn de todo el procedimiento (usar un par de guantes por cada persona evaluada).

f. Disponer sobre la superficie de trabajo los siguientes materiales:
- Equipo para medir la hemoglobina (encender el equipo, verificar el funcionamiento 

del hemoglobinGmetro con la cubeta control o con el cero absorbancia y registrarlo

W.VllCHEZO-
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en el formate de verificacidn del funcionamiento del hemoglobinometro antes de 
miciar el trabajo del dfa o si el equipo es trasladado de un lugar a otro - Ver Anexo

Panos de algodbn humedecidos con alcohol etllico o isopropdico.
Lanceta descartable retractil (girar en 360 grades el protector de la lanceta, de ser 
necesario, graduar el nivel de profundidad y mantener el protector en su lugar 
mientras no se utilice la lanceta).
Panos de algodones secos o gasas esteriles.
Microcubeta:
En caso de que esta contenga reactivo tener en cuenta lo siguiente:

• Abrir el empaque individual (abrir en la zona o sehal de apertura indicada en 
el empaque).

• Retirar la microcubeta sin tocar la zona de reaccion y verificar la coloracibn y 
homogeneidad del reactivo; descartar si esta tiene coloracibn anaranjada o 
presenta grumos blanquecinos dentro de la zona de reaccibn.

• Mantener la microcubeta dentro del empaque hasta su uso, evitando la 
exposicibn innecesaria de esta al medio ambiente.

• Disponer de un soporte para colocar la microcubeta una vez se haya cargado 
la muestra, con el fin de evitar que la zona de reaccibn estb en contacto con 
cualquier superficie.

En caso de que esta no contenga reactivo, tener en cuenta lo siguiente:
• Retirar la microcubeta del frasco que la contiene sin tocar la zona de reaccibn 

y verificar la transparencia de la microcubeta; descartar si esta presenta 
alguna mancha dentro de la zona de reaccibn.

• Evitar la exposicibn innecesaria de la microcubeta al medio ambiente.
• Disponer de un soporte para colocar la microcubeta una vez se haya cargado 

la muestra, con el fin de evitar que la zona de reaccibn este en contacto con 
cualquier superficie.

Papel absorbente recortado en rectbngulos de 5cm x 6cm aproximadamente. 
Venditas.

2).

6.2. Procedimiento de la puncion capilar en el grupo etario: Ninos/as menores a 
12 meses (Ver anexo 9)

El personal de la salud capacitado en el procedimiento realiza la siguiente secuencia de 
acciones:

Pedir a la madre o cuidador/a de los/as nihos/as, se ubique en una silla de preferencia 
con espaldar cerca al brea de trabajo y explicate cbmo cargarlo/a adecuadamente para 
que no existan movimientos que interrumpan la toma de muestra.
Solicitar a la madre o cuidador/a que sostenga al/a la niho/a en posicibn de lactancia, y 
sugerirle, si es factible, dar de lactar para tranquilizarlo/a, de manera tal que sus piernas 
esten libres para ser sostenidas por el/la analista (Ver Figura 1).
Seleccionar el talbn en el que se harb la puncibn y sostener de forma tal que la pierna 
quede por debajo del nivel del cuerpo del/de la niho/a (esto mejora el flujo de la sangre); 
la extremidad debe ser sostenida, ligeramente elevada y retenida cerca de su columna. 
Masajear el talbn en sentido descendente a la pierna en la que se realizarb la puncibn 
(asegurar que el talbn del/de la niho/a este caliente al tacto) (Ver Figura 2).
Limpiar el lugar de puncibn con el paho de algodbn humedecido en alcohol etilico o 
isopropilico desde la zona interior hasta la exterior (de adentro hacia afuera) en el brea 
de puncibn del talbn y con cierta presibn 3 veces y sin usar la misma cara del paho que 
ya fue expuesta a la piel (Ver Figura 3).
Si el caso lo requiere, se precede a limpiar vigorosamente la zona de puncibn en una 
primera oportunidad y luego se sigue como lo descrito inicialmente, con un nuevo paho 
humedecido en alcohol. Realizar esto con el fin de conseguir el “arrastre” de posibles 
gbrmenes existentes.

a.

b.

c.

d.

e.
><£C‘0V«\
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f. Secar la zona de puncidn desinfectada con un pafio de algoddn seco o gasa esteril (Ver 
Figura 4).

g. Realizar la puncidn capilar, se debe tener en cuenta lo siguiente: (Ver Figura 5).
- Sujetar la lanceta retrdctil con los dedos indice, medio y pulgar, y sostenerla 

fuertemente.
• Considerar que la superficie externa de la lanceta no es esteril, por lo tanto, no 

realizar tanteos en la superficie de la piel luego de desinfectar la zona de la puncidn 
capilar.

• Levantar en este momento el taldn formando un dngulo aproximado de 90 grades 
en relacidn con la cintura del nino; de forma tal que la pierna quede por encima del 
nivel del cuerpo del/de la nino/a.

• Realizar la puncidn en el taldn con la mano dominante, seguida de un movimiento 
rapido y continue en sentido perpendicular ai taldn.

• AI realizar la puncidn del taldn en el/la nino/a, el lugar debe estar ubicado en la 
superficie plantar lateral externa a una Ifnea trazada desde la mitad posterior del 
dedo gordo del pie hasta el taldn, o en la superficie lateral interna a una Ifnea 
posterior de entre los dedos cuarto y quinto en el taldn (Ver anexo 5).

h. Regresar a la posicidn previa luego de la puncidn de forma tal que la pierna quede por 
debajo del nivel del cuerpo del/de la nino/a (Ver Figura 6).

i. Colocar la lanceta utilizada en el recipiente rfgido para residuos punzocortantes.

6.3. Procedimiento de la puncidn capilar en el grupo etario: nihos/as mayores a 12 
meses y adultos (Ver anexo 10).

El personal de la salud capacitado en el procedimiento realiza la siguiente secuencia de 
acciones:

a. Pedir a la persona que se siente edmodamente cerca al area de trabajo; las sillas o 
asientos deben de tener un espaldar que provea soporte y prevenga cafdas en caso que 
esta sufra algun desvanecimiento. Cuando se atiende al/a la nino/a, la madre o 
cuidador/a debe sentar sobre sus rodillas y sostener sus pies entre sus piernas para que 
no existan movimientos bruscos y excesivos; asi mismo el/la nino/a debe colocar su 
brazo del cual no va a obtener la muestra, debajo del brazo de la madre o cuidador/a, 
quien a su vez debe sujetar el codo o brazo de la mano elegida del/de la nino/a (Ver 
Figuras 7 y 8).

b. Sostener la mano de la persona y asegurar que est£ relajada y caliente al tacto, caso 
contrario masajear desde la palma de la mano hasta la zona distal de los dedos y 
finalmente masajear el dedo seleccionado desde la porcidn proximal hasta la porcidn 
distal. Esto evita “ordehar el dedo" y diluir la sangre con Ifquido intersticial (Ver Figuras 9 
ylO).

c. Seleccionar el dedo:
• En nihos/as mayores a 12 meses, para realizar la puncidn seleccionar el dedo medio 

(en caso de alguna lesidn seleccionar el dedo anular) (Ver Figura 11).
• En adultos, seleccionar el dedo que presente menor engrosamiento en el pulpejo 

(no considerar el pulgar o mehique para prevenir lesiones dseas) (Ver Figura 12).
d. Limpiar el lugar de puncidn con el paho de algoddn humedecido en alcohol etflico o 

isopropflico desde la zona interior hasta la exterior (de adentro hacia afuera) en el drea 
de puncidn del dedo con cierta presidn 3 veces y sin usar la misma cara del paho que ya 
fue expuesto a la piel (Ver Figuras 13 y 14).
Si el dedo se encuentra demasiado sucio se recomienda solicitar a la persona lavarse 
las manos y proceder luego como lo descrito lineas arriba.
En caso no haya una fuente de agua disponible para el lavado de manos, se precede a 
limpiar vigorosamente, con el paho de algoddn humedecido en alcohol etflico o 
isopropflico, la zona de puncidn en una primera oportunidad y luego se sigue como lo 
descrito inicialmente.

e. Secar la zona de puncidn desinfectada con un paho de algoddn seco o gasa estdril. (Ver 
Figuras 15 y16).

f. Realizar la puncidn:

w.viichezd.
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• Sujetar la lanceta retractil con los dados fndice, medio y pulgar, y sostenerla 
fuertemente.

• Asegurar qua el dado este recto, extendido y relajado a fin da evitar qua se produzca 
“estasis sanguinea”.

- Considerar qua la superficie externa da la lanceta no as esteril, por lo tanto, no realizar 
tanteos an la superficie da la piel luego da desinfectada la zona da la puncidn capilar.

• El sitio recomendado as la superficie palmar da la ultima falange del dado (segmento 
distal del dado). Ver anexos 6 y 7:

• En el caso da ninos/as, realizar la puncidn an medio del pulpejo (Ver Figura 17).
• En el caso da adultos, realizar la puncidn en la zona lateral del dedo seleccionado 

(Ver Figura 18).
- Realizar la puncion en un solo contacto.
• Luego de la puncidn, asegurar que la mano est£ ubicada por debajo de la altura del 

corazdn, asf mismo que el brazo permanezca extendido.
g. Colocar la lanceta utilizada en el recipiente rfgido para residues punzocortantes.

6.4. Procedimiento para el recojo de la muestra de sangre y lectura en el 
hemoglobindmetro (Ver Anexo 11).

6.4.1 En el talon

a. Una vez retirada la lanceta de la zona de puncidn, esperar que la sangre fluya o 
se forme la primera gota espont£neamente, sin presionar el taldn. Si la gota no se 
forma, excepcionalmente se estira ligeramente la piel hacia ambos lados de la 
puncidn; evitar la presidn ya que puede ocasionar “ordeno” involuntario y 
hemblisis, por lo tanto error en los resultados.

b. Limpiar las 2 primeras gotas de sangre con un pano de algoddn limpio y seco o 
gasa esteril asegurando que no quede ningun residuo de sangre sobre la 
superficie del taldn; estas contienen liquido intersticial y pueden dar resultados 
falsos. No levantar el pie mientras se realice esta limpieza (Ver Figura 19).

c. Retirar la microcubeta de su empaque individual y sostener de la zona distal 
opuesta a la de reaccibn.

d. Asegurar que la tercera gota sea lo suficientemente grande como para llenar la 
microcubeta.

e. Levantar en este momento el taldn formando un bngulo aproximado de 90 grades 
en relacion con la cintura del/de la nino/a de forma tal que la pierna quede por 
encima del nivel del cuerpo.

f. Sostener la microcubeta de la zona distal con el dedo pulgar e fndice; para 
asegurar el correcto llenado de la microcubeta apoyarse en los dedos de la mano. 
Finalmente introducir la punta de la microcubeta en el medio de la gota de sangre, 
cuidando que no toque la superficie de la piel del taldn.

g. Llenar la microcubeta en un proceso continue esta se llena por capilaridad; si no 
se llena en su totalidad al primer intento, desecharla. Si va a obtener una segunda 
muestra del mismo lugar, limpie la cantidad sobrante de la tercera gota de sangre 
que ha quedado en el taldn con un paho seco de algodbn o gasa estbril y recoja 
la segunda muestra de una nueva gota de la manera descrita anteriormente. Si la 
microcubeta se llena completamente no se debe sobrecargar porque genera 
resultados falsos.
De no ser posible el llenado de la microcubeta intente en el otro taldn explicando 
a la madre o cuidador/a que va a repetir el procedimiento (Ver Figura 20).

h. Colocar la microcubeta cargada sobre un soporte, evitando que la zona de 
reaccibn estb en contacto con una superficie.

i. Pedir a la madre o cuidador/a del/de la niho/a que continue presionando con un 
paho de algodbn seco y limpio o gasa esteril la zona de puncibn hasta detener el 
sangrado. No colocar las venditas en el talbn pues existe el riesgo de causar 
irritacibn o reacciones alergicas en la piel.

8
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j. Limpiar con papel absorbente el exceso de sangre de la superficie externa de la 
microcubeta. No absorber la sangre de la ranura abierta que se encuentra en la 
zona de lectura. (Ver Figura 21).

k. La microcubeta debe ser lefda en el hemoglobindmetro, para lo cual colocar la 
microcubeta paralela a la posicibn del portacubeta disenada para tai fin (no colocar 
primero la punta de la microcubeta), cerrar suavemente el portacubeta.

l. Registrar los resultados de la hemoglobina observada, que aparecen en la pantalla 
donde corresponda (Formato de resultado para entregar a consultorio y anadir a 
la Historia Clfnica, o formato para atencibn extramural).

m. Retirar la microcubeta del portacubeta del equipo hemoglobinbmetro y disponerla 
junto con los guantes en el recipiente con tapa con la bolsa roja de residues sblidos 
biocontaminados.

6.4.2 En el dedo

a. Una vez retirada la lanceta del lugar de puncibn, esperar que la sangre fluya o se 
forme la primera gota espont&neamente sin presionar el dedo. Si la gota no se 
forma, estirar suavemente la piel que se encuentra alrededor del sitio de puncibn 
y evitar la presibn porque puede ocasionar “ordeno” involuntario y por tanto 
introducir errores en el resultado.

b. Limpiar las 2 primeras gotas de sangre con un pano de algodbn limpio y seco o 
gasa estbril asegurando que no quede ningun residue de sangre sobre la 
superficie del dedo; estas contienen liquido intersticial y pueden dar resultados 
falsos (Ver Figura 22).

c. Retirar la microcubeta de su empaque individual y sostener de la zona distal 
opuesta a la de reaccibn.

d. Asegurar que la tercera gota sea lo suficientemente grande como para llenar la 
microcubeta.

e. Sostener la microcubeta de la zona distal con el dedo pulgar e fndice; para 
asegurar el correct© llenado de la microcubeta apoyarse en los dedos de la mano. 
Finalmente introducir la punta de la microcubeta en el medio de la gota de sangre, 
cuidando que no toque la piel del dedo.

f. Llenar la microcubeta en un proceso continue (esta se llena por capilaridad), si no 
se llena en su totalidad al primer intento, desecharla. Si va a obtener una segunda 
muestra del mismo lugar, limpie la cantidad sobrante de la tercera gota de sangre 
que ha quedado en el dedo con un paho seco de algodbn o gasa estbril y recoja 
la segunda muestra de una nueva gota que se haya formado de la manera descrita 
anteriormente. Si la microcubeta se llena completamente no se debe sobre rellenar 
porque genera resultados falsos. (Ver Figura 23).
De no ser posible el llenado de la microcubeta intente en el otro dedo explicando 
a la madre o cuidador/a que va a repetir el procedimiento.

g. Colocar la microcubeta cargada sobre un soporte, evitando que la zona de 
reaccibn estb en contact© con una superficie.

h. Colocar la vendita en el dedo del/de la niho/a e indicar a la madre o cuidador/a que 
la retire luego de unos minutos para evitar la ingesta accidental por el/la niho/a. En 
caso de adultos colocar la vendita y mantenerlo el tiempo que sea necesario. (Ver 
Figura 24).

i. Limpiar con papel absorbente el exceso de sangre de la superficie externa de la 
microcubeta (No absorber la sangre de la ranura abierta de la zona de lectura o 
zona de reaccibn). (Ver figura 25).

j. La microcubeta debe ser lefda en el hemoglobinbmetro, para lo cual colocar la 
microcubeta paralela a la posicibn del portacubeta disenada para tal fin (No colocar 
primero la punta de la microcubeta), cerrar suavemente el portacubeta.

k. Registrar el resultado de la hemoglobina observada, el que aparece en la pantalla 
donde corresponda (Formato de resultado para entregar a consultorio, anadir a la 
Historia Clinica o formato para atencibn extramural).

9
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I. Retirar la microcubeta del portacubeta del equipo hemoglobinometro y disponerla 
junto con los guantes en el recipiente con tapa con la bolsa roja de residues sdlidos 
biocontaminados.

VII. RECOMENDACIONES

7.1 Para determinar la hemoglobina a partir de sangre venosa o sangre arterial las que han sido 
recogidas en un tubo con anticoagulante, se precede a homogenizar previamente la sangre 
y con una pipeta de transferencia poner una gota sobre una superficie hidrofdbica; por 
ejemplo, una pellcula de plcistico libre de contaminantes, papel parafinado o una lamina 
portaobjeto limpio. Luego se introduce la punta de la microcubeta en el centro de la gota, 
para llenar completamente en un solo paso y se continua conforms a lo dispuesto en los 
literates I, j, k y I. del apartado 6.4.2 del subnumeral 6.4 del numeral VI.

7.2 Cuando se realiza el tamizaje de anemia, la temperatura ambiental puede constituirse en un 
factor crftico para el funcionamiento de los equipos hemoglobindmetros. Si las condiciones 
ambientales no permiten mantenerlos a la temperatura de operacidn de los 
hemoglobindmetros, se recomienda tomar una de las siguientes acciones:

a. En zonas de baja temperatura (menor a 15°C) ubicar un lugar protegido de las 
condiciones ambientales externas. Colocar el hemoglobinometro y las microcubetas 
dentro de una caja de tecnopor para aislar y proteger de la temperatura externa. Hacer 
la lectura de la microcubeta manteniendo el equipo dentro de la misma. Luego del trabajo 
diario mantener el hemoglobinbmetro en su maletm de transporte y las microcubetas 
protegidas del medio ambiente (dentro de una caja tecnopor).

b. En zonas de altas temperaturas (mayor a 3CTC) colocar el hemoglobindmetro y las 
microcubetas dentro de una caja de tecnopor para aislar y proteger de la temperatura 
externa. Acondicione gel refrigerante congelado envuelto en una tela absorbente dentro 
de la misma y separado del equipo. Hacer la lectura de la microcubeta manteniendo el 
equipo en la caja. Si el equipo tolera hasta 40°C no es necesario usar la caja de tecnopor. 
Luego del trabajo diario mantener el hemoglobindmetro en su maletfn de transporte y las 
microcubetas protegidas del medio ambiente (dentro de una caja tecnopor).

7.3 Una vez realizada la lectura de la hemoglobina, retirar y disponer la microcubeta en el 
recipiente con tapa con la bolsa roja de residues sdlidos biocontaminados y no realizar 
lecturas posteriores.

7.4 Las punciones capilares no se deben realizar en:

a. La curvatura posterior del taldn en un/a nino/a menor a un aho.
b. El 6rea central de un pie de un/a nifio/a menor a un aho (cirea del arco). La puncidn en 

esta £rea puede resultar en lesiones a los nervios, los tendones y el cartflago. La zona 
del arco no ofrece ninguna ventaja sobre la puncidn en el taldn y no debe ser utilizado.

c. En los dedos de un/a recidn nacido/a o niho/a menor a un aho debido a que la distancia 
desde la superficie de la piel hasta el hueso en la parte mds gruesa de la parte final de 
cada dedo varfa entre 1.2 mm a 2.2 mm y el hueso puede ser fdcilmente lastimado. La 
infeccidn local y gangrena son las posibles complicaciones de la puncidn en un dedo en 
los/as recidn nacidos/as.

If ^ IfQwdo del tejido acumulado en un sitio hinchado puede contaminar la muestra de

San9re'
/ e. Los sitios en los que ya se realizd una puncidn capilar. 

w.viichezo. f. Ldbulos de las orejas.
g. Dedos con heridas, cicatrices.

^C‘T

7.5 La puncibn en el talbn de un/a recien nacido/a o niho/a menor a un aho no debe exceder los
2.0 mm de profundidad. Algunas lancetas ofrecen punciones mayores de 2.0 mm y puede 
perforar el hueso del talbn (ealebneo) de un/a recibn nacido/a.>

<§•
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GUlA TECNICA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACI6N DE LA HEMOGLOBINA MEDIANTE HEMOGLOBINGMETRO PORTATIL

7.6 Para asegurar que los resultados de hemoglobina obtenidos tengan el mmimo error y que
las medidas sean exactas y confiables:

a. Apllcar un procedimiento estandarizado en forma correcta de la determinaciGn de 
hemoglobina.

b. Las microcubetas en empaque individual, en caso de que contengan reactivos deben 
estar en condiciones ambientales adecuadas para conservar la estabilidad de sus 
reactivos.

c. Realizar la verificaciGn del funcionamiento del hemoglobindmetro antes de iniciar el 
trabajo del dia.

d. Realizar el mantenimiento preventive del hemoglobindmetro al menos una vez al aho
e. Registrar los resultados de hemoglobina observados, sin alteraciones.

VIII. ANEXOS

ANEXO 1: AJUSTE DE HEMOGLOBINA SEGON LA ALTITUD.

ANEXO 2: VERIFICAClON DEL FUNCIONAMIENTO DEL HEMOGLOBINOMETRO.

VALORES NORMALES DE CONCENTRAClON DE HEMOGLOBINA Y 
NIVELES DE ANEMIA (hasta una altura de 1000 msnm).

ANEXO 3

ANEXO 4: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS.

ANEXO 5: LUGAR DE ELECCION DE LA ZONA DE PUNCION CAPILAR EN EL TALON 
PARA NINOS/AS MENORES A 12 MESES.

LUGAR DE ELECCION DE LA ZONA DE PUNCION CAPILAR EN NIISIOS/AS 
MAYORES A 12 MESES.

ANEXO 6:

ANEXO 7 LUGAR DE ELECCION DE LA ZONA DE PUNCION CAPILAR EN ADULTOS.

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PREVIO A LA PUNCI6N CAPILAR.ANEXO 8

ANEXO 9 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PUNCION CAPILAR EN 
NINOS/AS MENORES DE 12 MESES.

ANEXO 10: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PUNCION CAPILAR EN 
NINIOS/AS MAYORES DE 12 MESES Y ADULTOS.

ANEXO 11: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECOJO DE LA MUESTRA 
DE SANGRE Y LECTURA EN EL HEMOGLOBINOMETRO.

12: GALERlA FOTOGRAFICA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
DETERMINACI6N DE HEMOGLOBINA MEDIANTE HEMOGLOBINOMETRO 
PORTATIL.

ANEXO
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GUlA TECNICA:
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACI6N DE LA HEMOGLOBINA MEDIANTE HEMOGLOB1N6METRO PORTATIL

ANEXO 1
AJUSTE DE HEMOGLOBINA SEGON LA ALTITUDE)

El ajuste para la evaluacidn de la determinacidn de la hemoglobina se realiza por cada persona 
evaluada y para ello se lleva el valor observado en el hemoglobindmetro al nivel del mar.

Esto se hace restando del valor observado el factor de ajuste que corresponde a la altura (msnm) 
en la que reside el paciente evaluado durante los ultimos cuatro meses.

Para el ajuste por altura se utiliza la siguiente tabla:

Altura Factor de 
ajuste

Altura
(msnm)

Factor de 
ajuste

Caleulo para hallar 
hemoglobina ajustada

Caleulo para hallar 
hemoglobina ajustada

(msnml
Desde Hasta 3esde Hastapor por

= Hb observada - 0.11000 1041 0.1 4183 4235 3.8 = Hb observada - 3.8
= Hb observada - 0.21042 1265 0.2 4236 = Hb observada • 3.94286 3.9
= Hb observada - 0.31266 1448 0.3 = Hb observada - 4.04287 4337 4.0
= Hb observada * 0.41449 1608 0.4 4338 4388 = Hb observada-4.14.1
= Hb observada • 0.51609 1751 0.5 = Hb observada - 4.24389 4437 4.2
= Hb observada - 0.61752 1882 0.6 4438 4487 = Hb observada - 4.34.3
= Hb observada - 0.71883 2003 0.7 4488 4535 = Hb observada - 4.44.4
= Hb observada-0.82004 2116 0.8 4536 = Hb observada - 4.54583 4.5
= Hb observada - 0.92117 2223 0.9 4584 4631 4.6 = Hb observada - 4.6
= Hb observada • 1.02224 2325 1.0 4632 4678 = Hb observada-4.74.7
= Hb observada -1.12326 2422 1.1 4679 4725 * Hb observada - 4.84.8
= Hb observada -1.22423 2515 1.2 4726 4771 = Hb observada - 4.94.9
= Hb observada -1.32516 2604 1.3 4772 4816 = Hb observada • 5.05
= Hb observada -1.42605 2690 1.4 4817 4861 = Hb observada • 5.15.1
= Hb observada -1.52691 2773 1.5 4862 4906 = Hb observada • 5.25.2
= Hb observada -1.62774 2853 1.6 4907 4951 = Hb observada • 5.35.3
= Hb observada -1.72854 2932 1.7 = Hb observada • 5.44952 4994 5.4
= Hb observada -1.82933 3007 1.8 4995 5038 = Hb observada-5.55.5
= Hb observada -1.93008 3081 1.9 5039 5081 5.6 = Hb observada - 5.6
= Hb observada • 2.03082 3153 2.0 5082 5124 = Hb observada - 5.75.7
= Hb observada - 2.13154 3224 2.1 5124 5166 5.8 = Hb observada • 5.8
= Hb observada-2.23225 3292 2.2 5167 = Hb observada - 5.95208 5.9
= Hb observada • 2.33293 3360 2.3 5209 5250 6.0 = Hb observada - 6.0
= Hb observada - 2.43361 3425 2.4 = Hb observada - 6.15251 5291 6.1
= Hb observada - 2.53426 3490 2.5 5292 5332 6.2 = Hb observada - 6.2
= Hb observada - 2.63491 3553 2.6 5333 5373 6.3 = Hb observada • 6.3
= Hb observada - 2.73554 3615 2.7 = Hb observada - 6.45374 5413 6.4
= Hb observada - 2.83616 3676 2.8 5414 5453 6.5 = Hb observada - 6.5
= Hb observada - 2.93677 3736 2.9 5454 5493 = Hb observada • 6.66.6
= Hb observada - 3.03737 3795 3.0 5494 = Hb observada - 6.75532 6.7
= Hb observada • 3.13796 3853 3.1 = Hb observada • 6.85533 5573 6.8
= Hb observada - 3.23854 3910 3.2 5574 5610 6.9 = Hb observada • 6.9
= Hb observada • 3.33911 3966 3.3 5611 5649 = Hb observada - 7.07.0
= Hb observada - 3.43967 4021 3.4 5650 5687 7.1 = Hb observada - 7.1
= Hb observada - 3.54022 4076 3.5 5688 5725 7.2 = Hb observada - 7.2
= Hb observada - 3.64077 4129 3.6 5726 = Hb observada - 7.35763 7.3
= Hb observada - 3.74130 4182 3.7 5764 5801 7.4 = Hb observada - 7.4

Puente: Adaptado de Hurtado A, Merino C. Delgado E. Influence of anorexia on haematopoietic activities. Archives of 
Internal Medicine, 1945,75(5): 284-323. Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention, and Control. A guide for 

. programme managers. WHO - 2001 CDC Recommendations to prevent and control iron deficiency in the United States
^AMMWR June 03, 1998/47(3): MMWR June 09, 1989/ 38(22); 400-404. Organizacibn Mundial de la Salud. 

*-v Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad. Ginebra, Organizacibn Mundial de
<§7 la Salud, 2011 (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1) (http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglob in_es.pdf, consultado el 

26/01/2022).
v. SUAREZ
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La elaboraci6n de la tabla del Anexo 1, se bas6 en la siguiente formula:

Hemoglobina ajustada = Hemoglobina observada — Ajuste por altura 

Ajuste por altura = -0.032 x alt + 0.022 (alt x alt)

altura en msnm
alt = *3.31000

Ejemplo:

Registro de Hemoglobina: 15.5 (Nivel observado) 

Altitud: 4500 msnm

Ajuste = - 0.032 * (4500/1000 * 3.3) + 0.022 * ((4500/1000 *3.3) * (4500/1000 * 3.3)] 

Ajuste = - 0.032 * (14.85) + 0.022 * (14.85*14.85)

Ajuste = - 0.4752 + 4.85 

Ajuste = 4.38

Donde:

Nivel ajustado = 15.5 - 4.38 

= 11.12 

= 11.1

Otra forma de evaluar el estado de anemia es cambiando los limites de normalidad de la 
hemoglobina segun la elevacibn sobre el nivel del mar. Esto se realiza sumbndole el factor de 
correccibn (por la altura) al valor de la hemoglobina normal sobre el nivel del mar, como se 
muestra en la siguiente ecuacibn:

Hb normal segim altura = Hb normal a nivel del mar + Factor de correccidn
Dbnde:

Hb: hemoglobina 

Ejemplo:

Hemoglobina: 11.1 (hemoglobina normal a nivel del mar) 
Altitud: 4500 msnm

Factor de correccibn a 4500 msnm: 4.5

Hb normal segun altura = 11.1 + 4.5

Hb normal segtin altura = 15.5
/<^C,0VV\
e&Xw»r? fercdHfc'1

O t Sysyis

W.VIltHEcer
<1) Adaptado de Hurtado A, Merino 0, Delgado E. Influence of anoxemia on haematopoietic activities. Archives of Internal 

Medicine, 1945, 75(5):284-323. / Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention, and Control. A guide for 
programme managers. WHO - 2001. / CDC Recommendations to Prevent and Control Iron Deficiency in the United 
States MMWR June 03,1998/47(3); MMWR June 09,1989/38(22); 400*404.
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ANEXO2

VERIFICAClbN DEL FUNCIONAMIENTO DEL HEMOGLOBIN6METRO

Hemoglobinometro:

BESS:
Responsable: N° Serie:

Hb Hb
N° Fecha (g/dl)Hora Observaciones N° Fecha Hora (g/dl) Observaciones
1 31
2 32
3 33
4 34
5 35
6 36
7 37
8 38
9 39
10 40
11 41
12 42
13 43
14 44
15 45
16 46
17 47
18 48
19 49
20 50
21 51
22 52
23 53
24 54
25 55
26 56
27 57
28 58
29 59
30 60

14
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ANEXO3
VALORES NORMALES DE CONCENTRACI6N DE HEMOGLOBINA Y NIVELES DE

ANEMIA (hasta una altura de 1000 msnml

Sin anemia segiin 
niveles de 

hemogloblna: 
(g/dU

Con Anemia Segun Niveles de 
Hemogloblna:

(gML)
Poblacibn

Niflos

NiAos Prematuros

Primera semana de vida S13.0 >13.0

Segunda a Cuarta semana de vida £10.0 >10.0

Quinta a Octava Semana de Vida £8.0 >8.0

Ninos Nacldos a T6rmino

Menorde 2 meses <13.5 13.5-18.5

< 9.5WNlfios de 2 a 5 meses 9.5-13.5W

Nifios de 6 meses a 11 aflos Severa Moderada Leve

Ninos: 6 a 59 meses <7.0(3) 7.0-9.9(3> 10.0-10.9(3) ill^ww)

Ninos: 5 a 11 aflos I’K2) <8.0(3) 8.0-10.9(3) 11.0-11.4(3) 1.5(3)

Adolescentes Severa Moderada Leve
Adolescentes Varones y Mujeres de 12 

a14aftos(3) <8.0(3) 8.0-10.9(3) 11.0-11.9(3) 512.0(3)

Varones de 15 afios a m^s(1)l2)*J) <8.0(3) 8.0-10.9(3) 11.0-12.9(3) sis.om2)
Mujeres NO embarazadas 

(ISanosamSslMW) <8.0(3) 8.0-10.9(3) 11.0-11.9(3) 512.0I,»)(3)

Mujeres Gestantes y PuSrperas Severa Moderada Leve
Mujeres Gestantes 

(ISanosam^s) MW) <7.0(3) sn.oiw)7.0-9.9 10.0-10.9

Mujer Pu^rpera <8.0(3) si2.o(t)mw8.0-10.9 11.0-11.9

Puente: (1) Organizadon Mundial de la Salud. El Uso Ciinico de la Sangre: Manual de Bolsillo. Ginebra. Suiza. 2001.1 (2) 
Organization Mundial de la Salud, El Uso Ciinico de la Sangre en Meditina General, Obstetritia, Pediatria y Neonatologfa, Cirugla 
y Anestesia, Trauma y Quemaduras, Ginebra, Suiza, 2001. (3) Nutritional Anaemias: Tools for Effective prevention and Control. 
Geneva: World Health Organization: 2017. (4) Andropoulos B, Gregory A. Gregory's Pediatric Anesthesia, Sixth Edition; 2020.

(*) Segun la OMS, en el segundotrimestredeembarazo.entre la semana 13 y 28, el valor normal de hemogloblna es mayor 0 
iguala 10.5. Eldiagnbsticode anemia escuando los valores de hemogloblna estdn pordebajo de 10.5 g/dl.
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ANEXO4

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS t2'3)

DEFINICI6N1.

La bioseguridad, es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
proteger la salud y la seguridad del personal, frente a los diferentes agentes 
potenclalmente infecciosos.

Se usa para describir m6todos seguros para manejar materiales infecciosos en ei 
medio ambiente donde son manipulados o conservados.

El objetivo es reducir o eliminar la exposicidn a agentes potencialmente peligrosos 
de quienes trabajan en laboratories u otros servicios (enfermerla, nutricibn, 
obstetricia o unidades tomadoras de muestras).

Cuando las practicas no son suficientes para controlar los riesgos asociados con un 
agente o con un procedimiento de laboratorio particular, es necesario aplicar 
medidas adicionales.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DURANTE LA OBTENCI6N DE 
MUESTRAS

2.

El personal de la salud que obtiene muestras bioldgicas para el diagnbstico por el 
laboratorio u otros servicios estd expuesto directamente a los agentes causales de 
la enfermedad del paciente (virus, bacterias, bongos, entre otros), por lo que el riesgo 
de contaminacibn es de consideracibn.

Tener en cuenta que cuando se obtiene una muestra se debe considerar: la 
proteccibn al personal que obtiene la muestra, proteccibn de la muestra obtenida y 
la proteccibn del ambiente sobre todo si el paciente tiene una afeccibn que es 
transmitida y adquirida por las vias respiratorias.

El personal debe contar con un esquema de vacunacibn, que es definido como 
cualquier persona cuya actividad en la institucibn, implique contacto con muestras 
que contengan fluidos corporates, agentes infecciosos, entre otros. Segun sea el 
caso, todo personal de laboratorio u otros servicios debe recibir inmunizacibn de 
proteccibn contra las siguientes enfermedades.

Difteria
Hepatitis B
Sarampibn
Tbtanos
Tuberculosis
Fiebre tifoidea
Covid-19

(!,Ministerio de Salud. Institute Nacional de Salud. (2005). Manual de bioseguridad en laboratories de ensayo,
£ |\c*4 jA biom6dicos y cllnicos. 3a. ed. Lima. Serie de normas t6cnicas N° 18

Resolucibn Ministerial N,,1295'2016/MINSA Gestibn Integral y Manejo de Residues Sblidos en Establecimientos de 
Salud, Servicios Mbdicos de Apoyo y Centres de Investigacibn. Norma Tbcnica de Salud N9144. Ministerio de Salud - 
Direccibn General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, diciembre, 2018.

&
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Otros tipos de vacunas son indicadas segun circunstancias especiflcas en personal 
de laboratorio de gran riesgo, adem&s que los esquemas de vacunacidn deben ser 
coordinados con el servicio de vacunacibn mbs cercano.

En todos los procedimientos de obtencion de muestras es obligatorio el uso de 
guantes, se debe aplicar las siguientes normas elementales de uso:

• Lavarse las manos con agua y jabbn antes de colocarse los guantes de 
Ibtex.

• Es precise escoger el tamano adecuado para asegurar un buen 
procedimiento.

• El uso de los guantes debe quedar restringido para el procedimiento frente 
a las que es necesario, de manera que no se debe abrir puertas con los 
guantes puestos, coger el telbfono y consumir alimentos.

• Las manos ban de lavarse obligatoriamente al quitarse los guantes.

Se debe evitar que las manos del operador tengan cortes, abrasiones u otras 
lesiones cutbneas que constituyen una entrada de agentes infecciosos. En este caso 
se debe cubrir bien la herida y si esta es muy profunda limitarse a hacer actividades 
en donde no se exponga a riesgos de contaminacidn.

Tener todos los materiales necesarios para la obtencibn de muestras antes de iniciar 
el procedimiento, esto tambibn incluye la provisibn de descontaminantes e insumos 
para el adecuado manejo de los residues sblidos generados tales como: bolsas rojas 
de bioseguridad para residues sblidos biocontaminados, recipiente ngido con cierre 
hermbtico, entre otros.

Aplicar una adecuada tbcnica y materiales para evitar cualquier accidente que 
conlleve a una contaminacibn.

Usar ropa protectora (mandil de manga larga y zapatos cerrados), para cubrir la 
mayor parte de nuestro cuerpo de salpicaduras en el momento de obtener la 
muestra. La ropa debe ser lavada y descontaminada siguiendo los procesos 
adecuados para tal fin.

3. MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS BIOCONTAMINADOS

Residue sblido biocontaminado

Son aquelios residues peligrosos generados en el proceso de la atencibn e 
investigacibn mbdica y cientifica, que estbn contaminados con agentes infecciosos, 
o que pueden contener concentraciones de microorganismos que son de potencial 
riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residues. Sin embargo, a 
diferencia de los residuos quimicos y radiactivos, los residues sblidos 
biocontaminados y sus riesgos asociados no pueden ser identificados de una forma 
objetiva.

Manejo de residuos liquidos

La sangre, liquidos orgbnicos, secreciones y otros, por ser residuos liquidos de 
atencibn a la salud, deben eliminarse previo tratamiento quimico. Se aconseja 
recoger los residuos liquidos biocontaminados que se generan en el laboratorio en 
un recipiente de polietileno con tapa que contenga una solucibn de hipoclorito de 
sodio al 1%, recibn preparada u otro agente quimico con accibn desinfectante. Debe 
calcularse el volumen maximo aceptable para asegurar la eficacia del desinfectante. 
Luego pueden ser eliminados como residuos sblidos. Los laboratories pueden 
eliminar los residuos liquidos biocontaminados (sangre incluida), al desague, previo
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tratamiento mediante autoclavado. No obstante, muchos laboratorios someten a los 
residues Ifquidos biocontaminados (sangre incluida), a un tratamiento en el 
autoclave.

Tratamiento de residues solidos

Las formas m2s frecuentes de tratamiento de los residues peligrosos 
(biocontaminado y especiales) en los establecimientos de salud, son la esterilizacibn 
por autoclavado y la incineracibn es un mbtodo de tratamiento permitido siempre y 
cuando se cumplan con los requisites tbcnicos senalados en la normatividad 
sanitaria vigente en materia, debido a la contaminacibn al ambiente que este origina 
al usarlo inadecuadamente.

Para el recojo, transporte externo y disposicibn final de los residues sblidos 
peligrosos, se debe realizar a travbs de empresas operadoras de residues sblidos 
(EO-RS) debidamente registrada y autorizada por la autoridad competente, en el 
caso de personal responsable debe coordinar con los establecimientos de salud mbs 
cercanos.

Objetos punzocortantes

Constituyen un claro riesgo de inoculacibn accidental de microorganismos. Todos 
estos materiales deben ser colocados en recipientes especificos que sean 
resistentes a la puncibn y con cierre seguro. Una vez usados, deben ser manejados 
como residues sblidos punzocortantes en recipientes rfgidos con selle hermbtico, 
acorde a las caracteristicas tecnicas que senala la normativa sanitaria vigente.

El manejo y tratamiento de este tipo de residues sblidos, asi como los otros residues 
sblidos biocontaminados, deben ser considerados antes, durante y despues de 
realizadas las actividades de laboratorio.

Almacenamiento intermedio, recoleccion y transporte interne de 
residues solidos

Los recipientes para almacenar los residuos sblidos generados deben ser de 
polietileno de alta densidad, sin costuras y con tapa, con una capacidad dependiendo 
de la generacibn de residuos sblidos, los mismos que deben estar acondicionados 
con su respectiva bolsa para cada una de las clases de residuos sblidos generados.

El tiempo de almacenamiento en el laboratorio (almacenamiento intermedio) no debe 
superar las 24 horas, cuyos residuos deben retirarse una vez alcanzados las % 
partes de capacidad de la bolsa y recipiente.

El almacenamiento intermedio debe hacerse en condiciones seguras y bajo medidas 
de seguridad, en zonas delimitadas y senalizadas para cada clase de residuos 
sblidos.

Los residuos sblidos deben ser recolectados y trasladar al almacbn central utilizando 
coches, contenedores o tachos con ruedas preferentemente hermetizados, por las 
rutas previamente determinadas y senalizadas.

Los recipientes con residuos nunca se apilan o se colocan en zonas elevadas, tanto 
durante su almacenamiento intermedio como durante el transporte.

Para los residuos sblidos punzocortantes, deben utilizarse recipiente rigid© 
resistentes a la perforacibn, con sello hermbtico y con rbtulo de riesgo biolbgico o de 
seguridad, cuyo volumen es condicional a la generacibn en el area unidad o servicio,
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y deben ser eliminados una vez estos hayan alcanzado las 3A partes de su 
capacidad, sin abrir dicho recipiente.

Los residues biocontaminados y especiales se transportan del almacenamiento 
primario o intermedio al almacenamiento central, en coches o contenedores de 
transporte diferenciado.

Las bolsas utilizadas para la segregacidn de los residues sdlidos deben ser de 
polietileno de 50.8 (almacenamiento primario) a 72.6 (almacenamiento intermedio- 
central) micras de espesor, con una capacidad de 20% superior al volumen del 
recipiente.

Las bolsas de recoleccidn de residues solidos deben diferenciarse por colores:

• Residues biocontaminados: Color rojo.
• Residues qulmicos: Color amarillo.
• Residues comunes: Color negro.

4. BIOSEGURIDAD Y LA RECOLECCI6N DE MUESTRAS EN ATENCI6N 
EXTRAMURAL

El personal de la salud debe considerar la particularidad de la obtencibn de muestras 
en atencibn extramural y manejar su brea de trabajo como un laboratorio, para lo 
cual es responsable de crear un espacio para la obtencibn de las muestras 
manteniendo en cuenta los fundamentos de la bioseguridad y el manejo de residues.

El espacio para la obtencibn de muestra debe estar limpio y extender sobre el brea 
de trabajo un papel nuevo (papel kraft, palebgrafo, papel absorbente plastificado, 
entre otros) y adembs debe ser un lugar accesible y ventilado.

En el area de trabajo sblo debe haber equipos y materiales necesarios para la 
obtencibn de muestras.

Es importante promover la minimizacibn de residues durante la generacibn de 
residues sblidos. Existen materiales que durante la ejecucibn deben ser tratados 
como residues comunes (caja de cartbn, empaque de las venditas, bolsas de 
plbsticos, entre otros) estos deben ser manejados como residues sblidos comunes 
por no contener riesgo aiguno.

Durante la obtencibn de las muestras biolbgicas no se debe consumir alimentos, 
evitar tocarse el cuerpo y la cara con los guantes puestos, mantener el cabello 
recogido, mantener las unas cortas y practicar todas las medidas de bioseguridad 
recomendadas.
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ANEX0 5

LUGAR DE ELECClbN DE LA ZONA DE PUNClbN CAPILAR EN EL TAL6N
PARA NINOS/AS MENORES A 12 MESES<4>

Zonas de 
eleccion para la 
puncion capilar 

en el tal6n

!

^V41 Clinical and Laboratory Standards Institute (2020). Collection of Capillary Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard 
^ GP42. ISBN 978-1*68440-091-1. USA.
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ANEX0 6

LUGAR DE ELECCI6N DE LA ZONA DE PUNClbN CAPILAR EN NINOS/AS
MAYORES A 12 MESES &

Zona de elecciGn 
para la punciGn 

capilar en el 
dedo

. r-'.-i'u

hm

W.VILCHEZb.

/ster-h *a -jgc:
ptograffa tomada por Rodriguez, P. Afto 2019
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ANEX0 7

LUGAR DE ELECCI6N DE LA ZONA DE PUNCtbN CAPILAR EN ADULTOS(6)

Zonas de 
eleccidn para la 
puncibn capilar 

en el dedo

Nota: La puncibn no debe hacerse en la punta del dedo ni en el tejido que hay alrededor 
del centro de bste, debe ser perpendicular a las huellas digitales.

yV'ciol
s?

W.VHCHEZO.

(a)Clinical and Laboratory Standards Institute (2020). Collection of Capillary Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard 
GP42. ISBN 978-1-68440-091-1. USA
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ANEXO8
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A LA PUNCltiN CAPILAR

Inicio

\/
Wentiflcar a la persona o nifio/a

s/
Explicar el procedirriento a la persona 

o niflo/a

I
Colocar una cubierta destinada para 

el area de trabajo

I
Colocar una bolsa roja de 

biosegurldad para la eliminacibn de 
reslduos biocontaminados y si tuviera 

un recipients rfgidopara 
punzocortantes cerca a la mesa de 

_______________ trabajo_______________

\ /
Lavarse las manos con agua y jabbn

\ /
Colocarse los guantes en ambas 

manos

\ /
Disponer los materiales sobreel 

campo (hemoglobinbmetro, partos de 
algodbn humedecidos con alcohol 

etflico o alcohol isopropdico. lanceta 
descartable retrdctil. pahos de 

algodbn secos ogasas estbriles, 
microcubeta, papel absorbents, 

______________ vendita.)______________

iSe trata de un 
adulto o niho/a 

mayor a 12 
meses?

NO SI

V

Continuar con el procedimiento de la 
puncibn capilar en ninos/as menores 

a 12 meses (Anexo9)

Continuar con el procedimiento de la 
puncibn capilar en nihos/as mayores 

a 12 meses y adultos (Anexo 10)

WVILCHSZ.O.
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ANEX0 9
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PUNCltiN CAPILAR EN NINOS/AS

MENORES DE 12 MESES

Luego dehaber realizadoel procedirriento 
previoa la punpidn (AnexoS)

Pedir a la madre o cuidador/a qua sostenga 
adecuadamenteal/a la nino/a

v
Soticitar a la madre o cuidador/a que 
sostenga al/a la nino/a en posicidnde 

lactancia

v t

Seleccionar el taldn en et que hard la puncidn 
y sostener de forma que la pierna quede por 
debajo del nivel del cuerpo del/de la nino/a

v

Masajear el taldn en sentidodescendenteala 
pierna enla quese realizardla puncidn

v
Limpiar el lugar de puncidn con el pano de 
algoddn humedecido en alcohol etflico o 

____________ isopropilico____________

s t

Secar la zona de puncidn desinfectada con 
un paho de algoddn seco o gasa estdril

w

Realizar la puncidn en la zona lateral interna 
o externa del taldn (Ver Anexo 5)

\ f

Colocar la lanceta utilizada en un recipiente 
rigido para residues punzocortantes.

v
Continuar con el procediniento para el 

recojo de la muestra de sangre y lectura en 
el hemoglobindmetro {Anexo 11)
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ANEXO 10
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PUNCI6N CAP1LAR EN

NINOS/AS MAYORES DE 12 MESES Y ADULTO

Luego dehaber realizadoe! procediniento 
previoa la puncidn (AnexoS)

V
Pedir al adulto se siente cbmodamente, si se 

trata do ninos/as indicar a la madre 0 cuidador/a 
la manera adecuadade sostenerlo/la

n t
Sostener la mano y asegurar que este relajada y 

caliente al tacto

V
Seleccionar el dedo del cual se realizard la 

puncibn, masajear el pulpejo del dedo

V
Limplar el lugar de puncibn con el pano de 
algodbn humedecido en alcohol etOico 0 

____________isopropflico___________

M
Secar la zona de puncibn desinfectada con un 

pano de algodbn seco o gasa estbril

iSe trata de un 
adulto?SI NO

Realizar la puncibn en el medio del pulpejo del 
dedo (Anexo 6)

Realizar la puncibn en la zona lateral del 
dedo seleccionado (Anexo 7)

vst

Colocar la lancets utilizada en un recipiente rigido para residuos 
punzocortante

\ t
Continuar con el procediniento para el recojo de la muestra de sangre 

y lectura en el hemoglobinbmetro (Anexo 11)
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ANEXO 11
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECOJO DE LA

MUESTRA DE SANGRE Y LECTURA EN EL HEMOGLOBINQMETrO

© Luego de haber realizado el procedimiento de la puncidn 
capilar (Anexo 5.6 6 7)

Dejar que la sangrefluya 
espontaneamenteen el dedo o en el ta!6n

Urrpiar las 2primeras gotas conun panode 
algoddn limpio ysecoogasa estdrll.

Asegurar que la tercera gota sea lo 
suficientemente grande; para el tal6n, 

levantar la pierna del niflo de forma que se 
situe pro encima del nivel del cuerpo de 

_______________ este._______________

Retirar la rricrocubetade su enpaque 
individual y sostener de la zona distal 

opuesta a la de reaccidn

Introducir la punta de la rricrocubeta en el 
medio de la gota de sangre

Llenar la rricrocubeta en un proceso 
continue

iSe logrb 
obtener la 
muestra?

NO SI

©Volver arealizarla 
puncibn capilar (Anexo —

5, 6 6 7) Retirar la rricrocubeta y lirrpiar el exceso de sangre, 
Colocar un pano de algodon limpio y seco o gasa estbril 
_________ en la zonade la puncion capilar__________

T

Revisar la rricrocubeta hacia la ^Tiene
burbuja?luz

\'Retirar la rricrocubeta y 
disponeren la bolsa 

roja de resduos sblidos 
biocontarrinados

Volver a realizar la puncibn 
capilar (Anexo 5,6 b 7) 4 4 NO4 SI

Retirar el pano de algodbn o gasa esteril de 
la zona de puncibn y colocar una vendita 

adhesiva

Ftiner la rricrocubeta en el 
portacubeta del 

hemogloblnometro
4 4

Registrar el valor de la hemoglobina donde 
^ corresponda.paraentregarsusresultadoal _r^ 

usuario realizar el ajsute por altura de ser 
______________ necesario_______________

Retirar la rricrocubeta del portacubeta y 
disponer en la bolsa roja de residues 

solidos biocontarrinados

Retirar los guantes delas manos y 
disponeren la bolsa roja de residues 

sblidos biocontarrinados
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ANEX0 12
GALERIA FOTOGRAFICA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINAClGN DE HEMOGLOBINA MEDIANTE HEMOGLOBINOMETRO
PORTATIL.

EN EL GRUPO ETARIO: NINOS/AS MENORES DE 12 MESES

<s.

>r
- i-

V •

1
♦

Figura. 1. Sosteneral/a la nino/a en 
posicion de lactancia. Figura. 2. Masajear el tal6n 

(asegurar que est£ caliente al tacto).

v

Figura. 4. Secar la zona de puncidn 
desinfectada con un pano de algoddn 

seco o gasa estgrii.

Figura. 3. Limpiar el lugar de puncibn de 
puncibn con el pano de algodbn 
humedecido en alcohol etflico o 

isopropllico.

►C]
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t

&

Figura. 6. Regresar a la posiclbn 
previa (la pierna debe quedar por 

debajo del nivel del cuerpo del/de la 
nino/a).

Figura. 5. Realizar la puncibn

EN EL GRUPO ETARIO: NlflOS/AS MAYORES DE 12 MESES Y ADULTOS

Figura. 7. La madre o cuidador/a 
debe sentar al/a la nino/a sobre sus 

rodillas.

Figura. 8. De ser necesario sujetar 
adecuadamente la mano del/de la 

nino/a.
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Figura. 9. En ninos/as, sostener de la 
mano de la persona y asegurar que este 

relajada y caliente al tacto; caso 
contrario masajear.

Figura. 10. En adultos, sostener de la 
mano de la persona y asegurar que 

este relajada y caliente al tacto; caso 
contrario masajear.

Figura. 12. En adultos, seleccionar 
el dedo que presente menor 
engrosamiento en el pulpejo.

Figura. 11. En ninos/as, seleccionar el dedo 
medio.

w.vilchezo.
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Figura. 14. En adultos, limpiar el 
lugar de la puncibn con el pano de 

algodbn humedecido en alcohol 
etilico 0 isopropNico.

Figura. 13. En ninos/as, limpiar el lugar de 
la puncibn con el paho de algodbn 

humedecido en alcohol etilico o 
isopropllico.

Figura. 15. En ninos/as, secar la zona de 
puncibn desinfectada con un paho de 

algodbn seco 0 gasa esteril.

Figura. 16. En adultos, secar la zona 
de puncibn desinfectada con un paho 

de algodbn seco o gasa esteril.
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Figura. 18. En adultos, realizar la punci6n en la 
zona lateral del dedo seleccionado.

Figura. 17. En ninos/as, realizar la puncidn en 
el medio del pulpejo del dedo.

EN EL TAL6N

r
/

/

Figura. 19. Limpiar las 2 primeras 
gotas de sangre con un pano de 

algoddn limpio y seco o gasa esteril.

Figura. 20. Llenarla microcubeta en 
un proceso continuo.

A0a?
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Figura. 21. Limpiarcon papel absorbente el exceso 
de sangre de la superficie externa de la microcubeta 

v realizar la lectura en el hemoglobinbmetro.

EN EL DEDO

Figura. 23. Limpiar la microcubeta en un 
proceso continue.

Figura. 22. Limpiar las 2 primeras 
gotas de sangre con un pane de 

algoddn limpio y seco o gasa estgril.
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Figura. 24. Colocar la vendita en el dedo 
del/de la nino/a e indicar a la madre los 
cuidados. En caso del adulto colocar la 

vendita y debe mantenerlo solo el 
tiempo necesario.

Figura. 25. Limpiar con papel absorbente el 
exceso de sangre de la superficie externa de 

la microcubeta y realizar la iectura en el 
hemoglobinometro.
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