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i Direccién General de
Ministerio i Gestion del Riesgo de Desastres
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afio del Bicentenario del Congreso de la Republica del Perd”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE BIENES
ADQUISICION DE DESFIBRILADOR PORTATIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD (IOARR C.U.I N22489479)

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Adquisicién de NUEVE (09) equipos denominados: DESFIBRILADOR PORTATIL, para brindar apoyo en la
atencion médica por los casos presentados por infeccion de Coronavirus.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN (AREA USUARIA)
Direccién General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud.

3. JUSTIFICACION

El presente proceso de Adquisicién se enmarca en el Decreto Supremo N°15-2022-SA que prorroga la
Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N°008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos
N°020-2020-SA, N°027-2020-SA, N°031-2020-SA, N°009- 2021-SA, N°025-2021-SA y N°003-2022-SA. El
cual decreta que durante la prorroga declarada en el articulo 1 del presente Decreto Supremo se
continuara con la contratacién de los bienes las listas de “Bienes o servicios requeridos para las actividades
de la emergencia sanitaria COVID-19", contenidas en el Anexo Il del Decreto Supremo N°010- 2020-5A,
modificado por los Decretos Supremos N°011- 2020-SA y N°029-2020-SA. Y que las contrataciones y
adquisiciones que se contintien realizando al amparo del presente Decreto Supremo y de los Decretos
Supremos N°008-2020-SA, N°010-2020-SA, N°011-2020-SA, N°020-2020-SA, N°027-2020-5A, N°029-2020-
SA, N°031-2020-SA, N°009-2021-5A, N°025-2021-SA y N°003-2022-SA, deben destinarse exclusivamente
para los fines que establecen dichas normas, bajo responsabilidad. Considerandolo en el ITEM 42; a
efectos de establecer mecanismos inmediatos para la proteccion de la salud de la poblacién y minimizar
el impacto sanitario de situaciones de afectacion a ésta. Asimismo, siendo este un activo estratégico, esta
registrado en la Inversién de tipo IOARR aprobada en el Banco de Inversiones del MEF con Cddigo Unico
de Inversion N22489479.

4. FINALIDAD PUBLICA
El presente proceso de contratacién, se enmarca en asegurar la atencion en salud, a pacientes
diagnosticados con Coronavirus, de forma ininterrumpida y oportuna a nivel nacional.

ACTIVIDAD DEL POI RELACIONADA
Meta 0052: Administracion y Almacenamiento de Infraestructura Mdvil para la asistencia frente a
emergencias y desastres.

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Disminuir el riesgo elevado que afecta a la salud y la vida de la poblacién que acude a los servicios de salud
por presentar casos por infeccion de Coronavirus.

Disminuir las complicaciones de los casos por infeccion de Coronavirus.

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR
La presente adquisicion de DESFIBRILADOR PORTATIL tendrd las siguientes caracteristicas técnicas,

pudiendo el(los) Proveedor(es), ampliar y/o mejorar estas caracteristicas técnicas.

Los bienes a adquirir seran en total NUEVE (09) DESFIBRILADOR PORTATIL. A continuacién, mencionamos
las Especificaciones Técnicas del Equipo:

7.1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES
7.1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS
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:;ﬁf:’non:mcmﬂ PEL | DESFIBRILADOR PORTATIL cODIGO: |53.22.3001.004

A CARACTERISTICAS GENERALES

_— PORTATIL CON ASA DE TRANSPORTE, DE PESO IGUAL O MENOR A 7.0 KG (CON PALETAS
EXTERNAS Y BATERIA INCLUIDAS).

A02 FORMA DE ONDA BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADA

AO3 TIEMPO DE CARGA IGUAL O MENOR A 5 SEG A 200J.

ik SELECCION DE CARGA O ENERGIA PARA ONDA BIFASICA CON CAPACIDAD DE HASTA 230 JOULES
COMO MINIMO.

A0S PALETAS REUSABLES EXTERNAS ADULTO/PEDIATRICAS.

AD6 SINCRONISMO PARA CARDIOVERSION.

A07 IMPEDANCIA COMPENSADA DE 25 A 175 OHM O RANGO MAYOR.
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE DATOS QUE PERMITE ALMACENAR INFORMACION COMO

KR SENALES DE MEDIDA ECG Y EVENTOS. CON VOZ O SISTEMA DE ALERTA CUANDO ES NECESARIO
UNA DESFIBRILACION (UTILIZANDO LAS INSTRUCCIONES DE VOZ PRESENTANDO MENSAJES)
DEJANDO EL MANEJO DEL NIVEL DE ENERGIA, CARGA Y DESCARGA AL OPERADOR.

A09 MODO MANUAL Y MODO AED COMO MINIMO.
PANTALLA

A10 PANTALLA LCD COLOR DE 6.5” O MAYOR

A1l RESOLUCION DE 800 X 400 PIXELES COMO MINIMO
ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

Al ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE CABLE DE PACIENTE DE 03, 05 Y 10 RAMALES, A TRAVES DE
PALETAS DE DESFIBRILACION Y A TRAVES DE PARCHES DE DESFIBRILACION DESCARTABLES

A13 RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA DE 30 LPM O MENOR A 300 LPM O MAYOR.

A14 ALARMA PARA LA FRECUENCIA CARDIACA

A15 AMPLITUD DE 5, 10, 20 mm/mV COMO MINIMO
SATURACION DE OXIGENO (SPO2)

A16 RANGO DE MEDICION DE 50 — 100% O RANGO MAYOR

A17 FRECUENCIA DE PULSO DE 30 BPM O MENOR A 250 BPM O MAYOR

A18 PRECISION DE 70 — 100% (+/- 3%)

A19 ALARMA PARA SATURACION DE OXIGENO
PRESION ARTERIAL NO INVASIVA (PNI)

A20 TECNICA OSCILOMETRICA

A21 MEDICION PARA PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL.
RANGO DE MEDICION PARA SISTOLE, DIASTOLE Y PRESION MEDIA: SYS/DIA/PAM ADULTO 40-

A22 260 mmHG O RANGOS MAS AMPLIOS, SYS/DIA/PAM PEDIATRICO 40-120 mmHG O RANGOS MAS
AMPLIOS, Y SYS/DIA/PAM NEONATAL 40-100 mmHG O RANGOS MAS AMPLIOS.

A23 MODO DE USO MANUAL Y AUTOMATICO (1,3,5,10,15,30,60 MINUTOS COMO MINIMO)
MARCAPASOS NO INVASIVO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES

X5h MARCAPASOS NO INVASIVO CON SELECCION DE FRECUENCIA Y CORRIENTE DE ESTIMULACION,
INTEGRADO AL EQUIPO DESFIBRILADOR

A25 DESFIBRILACION CON ELECTRODOS DE ADHERENCIA DESCARTABLES (MANOS LIBRES)

A26 ONDA RECTANGULAR Y/O MONOFASICO

A27 MODO FLJO Y A DEMANDA

A28 FRECUENCIA DE PULSO DE 30 LPM O MENOS A 180 LPM O MAS.

A29 PULSO DE CORRIENTE DE 05 mA O MENOS A 150 mA O MAS
REGISTRADOR

A30 TIPO DE REGISTRADOR POR ARREGLO TERMICO.

A31 ANCHO DE PAPEL DE 50 MM COMO MINIMO

A32 REGISTRO DE ECG Y EVENTOS.
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ACCESORIOS

A33 UN (01) SET DE PALETAS EXTERNAS REUSABLES ADULTO/PEDIATRICO

£ TRES (03) CABLES PARA MEDICION DE ECG DE 03 RAMALES (TRONCAL Y RAMAL JUNTOS O
SEPARADOS, SEGUN DISENO DEL FABRICANTE)

ags TRES (03) CABLES PARA MEDICION DE ECG DE 05 RAMALES (TRONCAL Y RAMAL JUNTOS O
SEPARADOS, SEGUN DISENO DEL FABRICANTE)

- TRES (03) CABLES PARA MEDICION DE ECG DE 10 RAMALES (TRONCAL Y RAMAL JUNTOS O
SEPARADOS, SEGUN DISENO DEL FABRICANTE) (OPCIONAL)

A37 DOSCIENTOS (200) ELECTRODOS DESCARTABLES PARA ECG ADULTOS

A38 DOSCIENTOS (200) ELECTRODOS DESCARTABLES PARA ECG PEDIATRICOS

45 TRES (03) CABLES DE EXTENSION O INTERFACE PARA SPO2, S| ALGUNO DE LOS CABLES DEL
SENSOR DE SATURACION REQUERIDO EN A40 Y A41 SON MENORES A 2 METROS.

A40 TRES (03) SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP PARA PACIENTE ADULTO.

A4l TRES (03) SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP O MULTISITIO PARA PACIENTE PEDIATRICO/NEONATAL.

A42 TRES (03) MANGUERA PARA MEDICION DE PNI.

Ad4 CINCO (05) BRAZALETES REUSABLES PARA MEDICION DE PNI ADULTO

A4S CINCO (05) BRAZALETES REUSABLES PARA MEDICION DE PNI ADULTO PEQUENO

Ad6 CINCO (05) BRAZALETES REUSABLES PARA MEDICION DE PNI PEDIATRICO
CINCO (05) BRAZALETES REUSABLES PARA MEDICION DE PNI NEONATAL O CINCUENTA (50)

A47 BRAZALETES DESCARTABLES EN DIFERENTES TAMARNOS (CUATRO DIFERENTES TALLAS COMO
MINIMO).

- DOS (02) CABLES CONECTOR INTERFACE PARA ELECTRODOS DESCARTABLES PARA MARCAPASO,
SI EL CABLE DEL ELECTRODO DE MARCAPASO ES MENOR A 2 METROS.

” VEINTE (20) SET DE ELECTRODOS DESCATABLES PARA MARCAPASO Y DESFIBRILACION A MANOS
LIBRES PARA PACIENTES ADULTOS

i VEINTE (20) SET DE ELECTRODOS DESCATABLES PARA MARCAPASO Y DESFIBRILACION A MANOS
LIBRES PARA PACIENTES PEDIATRICOS

A51 TRES (03) FRASCOS DE GEL DE 250 ML

A52 VEINTE (20) BLOCKS O ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE.

AS53 UN (01) COCHE DE TRANSPORTE
REQUERIMIENTO DE ENERGIA

A54 FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA 100-240 VAC 50/60 Hz

ASS BATERIA RECARGABLE INCORPORADA CON CAPACIDAD DE 100 DESCARGAS A 200J O 04 HORAS
DE MONITOREO DE PACIENTE, COMO MINIMO.

ét”a‘/# (*) Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, el postor debera
presentar la ficha técnica de cada bien, adjuntando copia simple del folleto, manuales, catalogos,
brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante o duefio de la marca. Las
especificaciones _que no puedan acreditarse por dicho medio podrdn ser acreditadas mediante

informacién complementaria (carta) elaborada unicamente por el fabricante o duefio de la marca hasta

un maximo de TRES (03) caracteristicas técnicas.

7.1.2. SOBRE SU FABRICACION, CONTINUIDAD Y COMERCIALIZACION

e El postor adjuntard al momento de la oferta una carta donde se especifique que el
equipo ofertado, sus componentes y accesorios son nuevos; y de fabricacion no mayor
a doce (12) meses, anterior a la fecha de presentacién de la propuesta.

e El postor adjuntara al momento de la oferta el Registro Sanitario o Certificado de
Registro Sanitario (Copia Simple), de ser el caso. Vigente a la fecha de presentacion de
ofertas y ejecucién contractual, expedido por la Autoridad Nacional de Salud = ANM
(DIGEMID). El registro sanitario o certificado de registro sanitario de los productos que
se oferten podran estar a nombre de la empresa postora o de terceros.
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e El postor adjuntara al momento de la oferta su Autorizacidn Sanitaria Vigente emitida
por el ente correspondiente del Ministerio de Salud.

7.1.3. GARANTIA COMERCIAL

e El postor adjuntard al momento de la oferta una carta de garantia de VEINTICUATRO
(24) MESES como minimo contra defectos de fabricacién, averias o fallas de
funcionamiento atribuible a la fabricacién; asi mismo, esta garantia incluye la
asistencia técnica las 24 horas del dia, durante todo el periodo de vigencia de la misma,
asi como también la reposicion definitiva de los equipos y de manera obligatoria, en
caso las condiciones de la garantia asi lo ameriten. (siempre en coordinacién con el
drea usuaria).

e Estagarantia serd computada desde la firma del Acta de Conformidad de Recepcidny
Prueba Operativa respectiva.

7.2. ENTREGABLES
7.2.1. MANUALES DE OPERACION Y SERVICIO
El proveedor deberd entregar al momento de la recepcion de la Prestacién Principal, en
medios fisicos y digitales los Manuales y/o Guias Técnicas que prevean el uso, operacion y
mantenimiento, los que deberan encontrarse en idioma espafiol y cuya entrega se
efectuaran conjuntamente con los bienes suministrados.

El juego de manuales estara integrado por:
e Manual y/o Guia de Uso y Operacidn: con instrucciones de manejo cuidados a
tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservacion del equipo.
e Manual y/o Guia de Servicio Técnico: con informacidon detallada para su
instalacion. Funcionamiento, entre otros.

- 7.3. ADELANTOS
No corresponde

8. SISTEMA DE CONTRATACION
SUMA ALZADA

9. LUGARY PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESTACION
9.1. PRESTACION
9.1.1. LUGAR
Los bienes adquiridos se entregaran en el Almacén Central del MINSA, en la Av. Reptiblica
de Venezuela N* 2195, Cercado de Lima.

9.1.2. PLAZO DE ENTREGA
Debido a la situacién de Emergencia y la necesidad de contar con los bienes a la brevedad:
la presente adquisicién se ejecutard en un plazo no mayor a CUARENTA (40) DIAS
CALENDARIO, computado a partir de la notificacion de la Orden de Compra.

10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

e El postor no debera estar inhabilitado para contratar con el Estado Peruano.

e El postor deberd acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ el valor ESTIMADO
por la venta de equipos biomédicos en general, durante un periodo maximo de ocho (08) afios.

e Laexperiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes
de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
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financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

e Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
11.1. PRESTACION
La conformidad de la Prestacién Principal serd emitida en un plazo no mayor de SIETE (07) DiAS

CALENDARIO vy suscrita por la Direccion General de Gestion de Riesgo de Desastre y Defensa
Nacional en Salud (DIGERD) del MINSA, previa verificacién y visacion del personal designado por la
DIGERD. De existir observaciones, sera notificado el contratista, estableciendo un plazo para que
subsane que no podra ser menor de DOS (02) ni mayor de OCHO (08) DIAS CALENDARIO,
dependiendo de la complejidad.

12. FORMA DE PAGO
12.1. PRESTACION
El MINISTERIO DE SALUD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en un plazo no

mayor de DIEZ (10) DIiAS CALENDARIO luego de la recepcion de la conformidad emitida por la
Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud en pago unico.

13. PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la entrega de los bienes objeto de la Orden de

Compra, el MINISTERIO DE SALUD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de dicha Orden, para dicho efecto tomara como
referencia la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, a la orden o contrato vigente o item que
debié ejecutarse, en caso de que estas involucren obligaciones de ejecucion periddica, a.la prestacion
parcial que fuera materia del retraso.

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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14. RESOLUCION DE CONTRATO Y/U ORDEN
En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales el MINISTERIO DE SALUD procederé a resolver
el contrato y/u orden, tomando como referencia el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por
un plazo de dos (02) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

MINISTER O D
CCION GENERAL Cf GESJION DEL RIESGO DE

CIONAL EN SALUD

Director o Responsable
Area Usuaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE BIENES
ADQUISICION DE OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD (IOARR C.U.I N22489479)

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Adquisicion de CUARENTA Y SIETE (47) equipos denominados: OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL, para
brindar apoyo en la atencion médica por los casos presentados por infeccion de Coronavirus.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN (AREA USUARIA)
Direccién General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud.

3. JUSTIFICACION

El presente proceso de Adquisicion se enmarca en el Decreto Supremo N°15-2022-SA que prorroga la
Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N°008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos
N°020-2020-SA, N°027-2020-SA, N°031-2020-SA, N°009- 2021-SA, N°025-2021-SA y N°003-2022-SA. El
cual decreta que durante la prérroga declarada en el articulo 1 del presente Decreto Supremo se
continuara con la contratacion de los bienes las listas de “Bienes o servicios requeridos para las actividades
de la emergencia sanitaria COVID-19", contenidas en el Anexo Il del Decreto Supremo N°010- 2020-SA,
modificado por los Decretos Supremos N°011- 2020-SA y N°029-2020-SA. Y que las contrataciones y
adquisiciones que se continden realizando al amparo del presente Decreto Supremo y de los Decretos
Supremos N°008-2020-SA, N°010-2020-SA, N°011-2020-5SA, N°020-2020-SA, N°027-2020-SA, N°029-2020-
SA, N°031-2020-SA, N°009-2021-SA, N°025-2021-SA y N°003-2022-SA, deben destinarse exclusivamente
para los fines que establecen dichas normas, bajo responsabilidad; considerandolo en el ITEM 63; a
efectos de establecer mecanismos inmediatos para la proteccion de la salud de la poblacion y minimizar
el impacto sanitario de situaciones de afectacién a ésta. Asimismo, siendo este un activo estratégico, estd
registrado en la Inversién de tipo IOARR aprobada en el Banco de Inversiones del MEF con Cédigo Unico
de Inversion N22489479.

4. FINALIDAD PUBLICA
El presente proceso de contratacién, se enmarca en asegurar la atencién en salud, a pacientes
diagnosticados con Coronavirus, de forma ininterrumpida y oportuna a nivel nacional.

5. ACTIVIDAD DEL POI RELACIONADA
Meta 0052: Administracién y Almacenamiento de Infraestructura Mdvil para la asistencia frente a
emergencias y desastres.

OBIETIVOS DE LA CONTRATACION

Disminuir el riesgo elevado que afecta a la salud y la vida de la poblacién que acude a los servicios de salud
por presentar casos por infeccion de Coronavirus.

Disminuir las complicaciones de los casos por infeccion de Coronavirus.

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR
La presente adquisicién de OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL tendra las siguientes caracteristicas técnicas,
pudiendo el(los) Proveedor(es), ampliar y/o mejorar estas caracteristicas técnicas.

Los bienes a adquirir seran en total CUARENTA Y SIETE (47) OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL. A
continuacién, mencionamos las Especificaciones Técnicas del Equipo:

7.1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES
7.1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS

E;ﬁf:g.'NACION Bek OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL CODIGO: |53.22.8839.0004
A | |CARACTERISTICAS GENERALES
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PERU | Ministerio Viceministerio

de Salud | de Salud Publica

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afo del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peri”

AO1 EQUIPO PORTATIL, DE PESO NO MAYOR A 350 GRAMOS (INCLUYENDO BATERIAS)
A02 PANTALLA TFT DE 2.4” O MAYOR, RESOLUCION: 320X420 O SUPERIOR

A03 FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA Y A BATERIA

AO4 VISUALIZACION DE BARRA DE INTENSIDAD DE PULSO Y ONDA PLESTIMOGRAFICA
A0S TENDENCIAS NUMERICAS DE 72 HORAS O MAS

CON ESTACION DE CARGA DE BATERIA (PERMITE COLOCAR EL EQUIPO EN POSICION VERTICAL

AO® PARA SER USADO COMO EQUIPO DE MESA, SOLO SI EL EQUIPO NO ES DE SOBREMESA)
AO7 GRADO DE PROTECCION IPX1
“ COMPONENTES
PARAMETROS DE MEDICION
BO1 SATURACION DE OXIGENO (SPO2): DE 50 A 100% O RANGO MAS AMPLIO
B02 FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 30 A 250 BPM O RANGO MAS AMPLIO
BO3 PRECISION: +/- 2% (70-100%, ADULTO/PEDIATRICO)
ALARMAS (AUDIBLES Y VISIBLES)
B04 DE SPO2, NIVEL ALTO Y BAJO (AJUSTABLES)
BOS DE BPM, NIVEL ALTO Y BAJO (AJUSTABLES)
BO6 DE SENSOR DESCONECTADO O FALLA DE SENSOR
BO7 INDICADOR DE BATERIA BAJA
BOS SILENCIADOR DE ALARMA
C ACCESORIOS
co1 TRES (03) SENSOR REUSABLE DE SPO2 ADULTO/PEDIATRICO
_— DOS (02) CABLE DE EXTENSION DE SPO2, S| LA LONGITUD EL SENSOR SOLICITADO EN CO01 ES
MENOR A 1.5 METROS
& UN (01) GANCHO O SISTEMA DE ANCLAJE AL EQUIPO, DE METAL O ACERO, PARA SUJETAR DE

FORMA SEGURA EQUIPO A PORTASUEROS
Cco4 UN (01) CARGADOR DE EQUIPO (OPCIONAL)
UN (01) CABLE DE PODER DE GRADO MEDICO CON TOMA A TIERRA (CONECTOR SCHUKO) CON

ak UN (01) ADAPTADOR PARA TOMA PLANA,
D REQUERIMIENTO DE ENERGIA
D01 FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA 100-240 VAC 50/60 Hz
D02 BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA DE 04 HORAS O MAS (INTERNA)

(*) Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, el postor deberd
presentar la ficha técnica de cada bien, adjuntando copia simple del folleto, manuales, catdlogos,
brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante o duefio de la marca. Las
especificaciones que no puedan acreditarse por dicho medio podrdn ser acreditadas mediante
informacion complementaria (carta) elaborada tinicamente por el fabricante o duefio de la marca hasta
un maximo de TRES (03) caracteristicas técnicas.

7.1.1. SOBRE SU FABRICACION, CONTINUIDAD Y COMERCIALIZACION

s El postor adjuntard al momento de la oferta una carta donde se especifique que el
equipo ofertado, sus componentes y accesorios son nuevos; y de fabricacion no mayor
a doce (12) meses, anterior a la fecha de presentacion de la propuesta.

e El postor adjuntara al momento de la oferta el Registro Sanitario o Certificado de
Registro Sanitario (Copia Simple), de ser el caso. Vigente a la fecha de presentacién de
ofertas y ejecucion contractual, expedido por la Autoridad Nacional de Salud — ANM
(DIGEMID). El registro sanitario o certificado de registro sanitario de los productos que
se oferten podran estar a nombre de la empresa postora o de terceros.

e El postor adjuntara al momento de la oferta su Autorizacion Sanitaria Vigente emitida
por el ente correspondiente del Ministerio de Salud.
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| PERU | Ministerio ' ) Gestidn del Riesgo de Desastres
' de Salud y Defensa Nacional en Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afo del Bicentenario del Congreso de la Republica del Perd”

7.1.2. GARANTIA COMERCIAL

e Elpostor adjuntard al momento de la oferta una carta de garantia de DOCE (12) MESES
como minimo contra defectos de fabricacion, averias o fallas de funcionamiento
atribuible a la fabricacion; asi mismo, esta garantia incluye la asistencia técnica las 24
horas del dia, durante todo el periodo de vigencia de la misma, asi como también la
reposicion definitiva de los equipos y de manera obligatoria, en caso las condiciones
de la garantia asi lo ameriten (siempre en coordinacién con el rea usuaria).

e Esta garantia sera computada desde la firma del Acta de Conformidad de Recepciony
Prueba Operativa respectiva.

7.2. ENTREGABLES
7.2.1. MANUALES DE OPERACION Y SERVICIO
El proveedor deberd entregar al momento de la recepcién de la Prestacion Principal, en
medios fisicos y digitales los Manuales y/o Guias Técnicas que prevean el uso, operacion y
mantenimiento, los que deberan encontrarse en idioma espafiol y cuya entrega se
efectuaran conjuntamente con los bienes suministrados.

El juego de manuales estard integrado por:

e Manual y/o Guias de Uso y Operacién: con instrucciones de manejo cuidados a tener
en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservacion del equipo.

e Manual y/o Guias de Servicio Técnico: con informacion detallada para su instalacién.
Funcionamiento, entre otros.

7.3. ADELANTOS
No corresponde

8. SISTEMA DE CONTRATACION
SUMA ALZADA

9. LUGARY PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESTACION
9.1. PRESTACION
9.1.1. LUGAR
Los bienes adquiridos se entregaran en el Almacén Central del MINSA, en la Av. Republica
de Venezuela N° 2195, Cercado de Lima.

9.1.2. PLAZO DE ENTREGA
Debido a la situacién de Emergencia y la necesidad de contar con los bienes a la brevedad:
la presente adquisicién se ejecutara en un plazo no mayor a CUARENTA (40) DIiAS
CALENDARIO, computado a partir de la notificacion de la Orden de Compra.

10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

e El postor no deberd estar inhabilitado para contratar con el Estado Peruano.

e El postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ el valor
ESTIMADO por la venta de equipos biomédicos en general, durante un periodo maximo de ocho
(08) afios.

e La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
érdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
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“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afo del Bicentenario del Congreso de la Republica del Perd”

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago?, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

e Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
11.1. PRESTACION
La conformidad de la Prestacion Principal sera emitida en un plazo no mayor de SIETE (07) DIAS

CALENDARIO vy suscrita por la Direccién General de Gestion de Riesgo de Desastre y Defensa
Nacional en Salud (DIGERD) del MINSA, previa verificacidn y visacion del personal designado por la
DIGERD. De existir observaciones, sera notificado el contratista, estableciendo un plazo para que
subsane que no podrd ser menor de DOS (02) ni mayor de OCHO (08) DIAS CALENDARIO,
dependiendo de la complejidad.

12. FORMA DE PAGO
12.1. PRESTACION
El MINISTERIO DE SALUD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en un plazo no

mayor de DIEZ (10) DiAS CALENDARIO luego de la recepcién de la conformidad emitida por la
Direccién General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud en pago Unico.

13. PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la entrega de los bienes objeto de la Orden de

Compra, el MINISTERIO DE SALUD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de dicha Orden, para dicho efecto tomara como
referencia la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, a la orden o contrato vigente o item que
debid ejecutarse, en caso de que estas involucren obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion
parcial que fuera materia del retraso.

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir elfo equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(..

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
‘cancelado” o "pagado”] supuesto en el cual sf se contaria con la declaracidn de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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14. RESOLUCION DE CONTRATO Y/U ORDEN
3 En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales el MINISTERIO DE SALUD procedera a resolver
el contrato y/u orden, tomando como referencia el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones

del Estado y su Reglamento.

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por

un plazo de dos (02) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

“iNISTERIO DE
CIHECCIGN GENERAL o
D““m“wmone

Thé’,é'o
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#C SIMEONHAVID LLERENA CARDENAS
Elscurve Adjunto
" OE MO mcm EN SALUD

Director o Responsable
Area Usuaria

Y e .a\\?f!/
wingobpe/minsa | AvSanFelipelite “Siempre % scewroumo
Jests Maria. Lima 11, Peru - bl -7-;-. C:‘- el s
con el pue (1] '-{f ‘;:\‘ 8 .

T(511) 611 - 9930



ey

. Direccion General de
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afo del Bicentenario del Congreso de la Republica del Perd”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE BIENES
ADQUISICION DE OXIMETRO DE PULSOS DE MESA (PULSDXIMETRO) PARA LA DIRECCION GENERAL
DE GESTIéN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD (IOARR C.U.l N92489479)

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Adquisicion de TREINTA Y DOS (32) equipos denominados: OXIMETRO DE PULSOS DE MESA
(PULSOXIMETRO), para brindar apoyo en la atencion médica por los casos presentados por infeccion de
Coronavirus.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN (AREA USUARIA)
Direccion General de Gestién del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud.

3. JUSTIFICACION

El presente proceso de Adquisicion se enmarca en el Decreto Supremo N°15-2022-SA que prorroga la
Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N°008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos
N°020-2020-SA, N°027-2020-SA, N°031-2020-SA, N°009- 2021-SA, N°025-2021-SA y N°003-2022-SA. El
cual decreta que durante la prérroga declarada en el articulo 1 del presente Decreto Supremo se
continuara con la contratacion de los bienes las listas de “Bienes o servicios requeridos para las actividades
de la emergencia sanitaria COVID-19", contenidas en el Anexo Il del Decreto Supremo N°010- 2020-SA,
modificado por los Decretos Supremos N°011- 2020-SA y N°029-2020-SA. Y que las contrataciones y
adquisiciones que se continden realizando al amparo del presente Decreto Supremo y de los Decretos
Supremos N°008-2020-SA, N°010-2020-SA, N°011-2020-SA, N°020-2020-SA, N°027-2020-SA, N°029-2020-
SA, N°031-2020-SA, N°009-2021-SA, N°025-2021-SA y N°003-2022-SA, deben destinarse exclusivamente
para los fines que establecen dichas normas, bajo responsabilidad; considerandolo en el ITEM 14; a
efectos de establecer mecanismos inmediatos para la proteccion de la salud de la poblacidn y minimizar
el impacto sanitario de situaciones de afectacion a ésta. Asimismo, siendo este un activo estratégico, esta
registrado en la Inversion de tipo IOARR aprobada en el Banco de Inversiones del MEF con Cédigo Unico
de Inversion N22489479.

FINALIDAD PUBLICA
El presente proceso de contratacion, se enmarca en asegurar la atencion en salud, a pacientes
diagnosticados con Coronavirus, de forma ininterrumpida y oportuna a nivel nacional.

ACTIVIDAD DEL POI RELACIONADA
Meta 0052: Administracion y Almacenamiento de Infraestructura Movil para la asistencia frente a

emergencias y desastres.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Disminuir el riesgo elevado que afecta a la salud y la vida de la poblacién que acude a los servicios de salud
por presentar casos por infeccion de Coronavirus.

Disminuir las complicaciones de los casos por infeccion de Coronavirus.

6.

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR
La presente adquisicion de OXIMETRO DE PULSOS DE MESA (PULSOXIMETRO) tendra las siguientes
caracteristicas técnicas, pudiendo el(los) Proveedor(es), ampliar y/o mejorar estas caracteristicas
técnicas.
Los bienes a adquirir seran en total TREINTA Y DOS (32) OXIMETRO DE PULSOS DE MESA (PULSOXIMETRO).
A continuacién, mencionamos las Especificaciones Técnicas del Equipo:

7.1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES
7.1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS
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DENOMINACION DEL | OXIMETRO DE PULSOS DE MESA
EQUIPO: (PULSOXIMETRO) cODIGO: |53.22.8839.0002
A CARACTERISTICAS GENERALES
EQUIPO DE SOBREMESA, DISENO COMPACTO, DE PESO NO MAYOR A 2.4 KILOGRAMOS
Gl (INCLUYENDO BATERIAS)
i PANTALLA A COLOR DE 2.4” O MAYOR. APTO PARA DETECCION EN CONDICIONES DE BAJA
PERFUSION SANGUINEA
AO3 FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA Y A BATERIA
AD4 VISUALIZACION DE BARRA DE INTENSIDAD DE PULSO Y ONDA PLESTIMOGRAFICA
A05 TENDENCIAS NUMERICAS DE 96 HORAS O MAS
AO6 GRADO DE PROTECCION IPX2
B COMPONENTES
PARAMETROS DE MEDICION
BO1 SATURACION DE OXIGENO (SP0O2): DE 50 O MENOR A 100% O RANGO MAS AMPLIO
BO2 FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 30 A 250 BPM O RANGO MAS AMPLIO
BO3 PRECISION: +/- 2% (70-100%, ADULTO/PEDIATRICO).
ALARMAS (AUDIBLES Y VISIBLES)
BO4 DE SPO2, NIVEL ALTO Y BAJO (AJUSTABLES)
BOS DE BPM, NIVEL ALTO Y BAJO (AJUSTABLES)
BO6 DE SENSOR DESCONECTADO O FALLA DE SENSOR
BO7 INDICADOR DE BATERIA BAJA
BO8 SILENCIADOR DE ALARMA
3 ACCESORIOS
co1 TRES (03) SENSOR REUSABLE DE SPO2 ADULTO/PEDIATRICO
% DOS (02) CABLE DE EXTENSION DE SPO2, SI LA LONGITUD EL SENSOR SOLICITADO EN €01 ES
MENOR A 1.5 METROS
- UN (01) CABLE DE PODER DE GRADO MEDICO CON TOMA A TIERRA (CONECTOR SCHUKO) CON
UN (01) ADAPTADOR PARA TOMA PLANA.
D REQUERIMIENTO DE ENERGIA
DO1 FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA 220 VAC, 60 Hz
D02 BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA DE 04 HORAS O MAS (INTERNA)

(*) Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, el postor deberd
presentar la ficha técnica de cada bien, adjuntando copia simple del folleto, manuales, catdlogos,
brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante o duefio de la marca. Las
especificaciones gue no puedan acreditarse por dicho medio podrdn ser acreditadas mediante
informacién complementaria (carta) elaborada tinicamente por el fabricante o duefio de la marca hasta
un maximo de TRES (03) caracteristicas técnicas.

7.1.1. SOBRE SU FABRICACION, CONTINUIDAD Y COMERCIALIZACION

e El postor adjuntara al momento de la oferta una carta donde se especifique que el
equipo ofertado, sus componentes y accesorios son nuevos; y de fabricacidon no mayor
a doce (12) meses, anterior a la fecha de presentacion de la propuesta.

e El postor adjuntara al momento de la oferta el Registro Sanitario o Certificado de
Registro Sanitario (Copia Simple), de ser el caso. Vigente a la fecha de presentacién de
ofertas y ejecucion contractual, expedido por la Autoridad Nacional de Salud — ANM
(DIGEMID). El registro sanitario o certificado de registro sanitario de los productos que
se oferten podrdn estar a nombre de la empresa postora o de terceros.

. El postor adjuntara al momento de la oferta su Autorizacion Sanitaria Vigente emitida
por el ente correspondiente del Ministerio de Salud.
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7.1.2. GARANTIA COMERCIAL

e Elpostor adjuntard al momento de la oferta una carta de garantia de DOCE (12) MESES
como minimo contra defectos de fabricacion, averias o fallas de funcionamiento
atribuible a la fabricacién; asi mismo, esta garantia incluye la asistencia técnica las 24
horas del dia, durante todo el periodo de vigencia de la misma, asi como también la
reposicion definitiva de los equipos y de manera obligatoria, en caso las condiciones
de la garantia asi lo ameriten (siempre en coordinacién con el area usuaria)

s Esta garantia serd computada desde la firma del Acta de Conformidad de Recepcion y
Prueba Operativa respectiva.

7.2. ENTREGABLES
7.2.1. MANUALES DE OPERACION Y SERVICIO
El proveedor debera entregar al momento de la recepcién de la Prestacién Principal, en
medios fisicos y digitales los Manuales y/o Guias Técnicas que prevean el uso, operacion y
mantenimiento, los que deberdn encontrarse en idioma espafiol y cuya entrega se
efectuaran conjuntamente con los bienes suministrados.

El juego de manuales estara integrado por:

e Manual y/o Guias de Uso y Operacion: con instrucciones de manejo cuidados a tener
en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservacion del equipo.

e Manual y/o Guias de Servicio Técnico: con informacion detallada para su instalacion.
Funcionamiento, entre otros.

7.3. ADELANTOS
No corresponde

8. SISTEMA DE CONTRATACION
SUMA ALZADA

9. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESTACION
9.1. PRESTACION
9.1.1. LUGAR
Los bienes adquiridos se entregaran en el Almacén Central del MINSA, en la Av. Republica
de Venezuela N° 2195, Cercado de Lima.

9.1.2. PLAZO DE ENTREGA
Debido a la situacién de Emergencia y la necesidad de contar con los bienes a la brevedad:
la presente adquisicion se ejecutard en un plazo no mayor a CUARENTA (40) DiAS
CALENDARIO, computado a partir de la notificacién de la Orden de Compra.

10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

e El postor no debera estar inhabilitado para contratar con el Estado Peruano.

e Elpostor deberd acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ el valor ESTIMADO
por la venta de equipos biomédicos en general, durante un periodo maximo de ocho (08) arios.

e  Elpostor deberd acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ el valor ESTIMADO
por la venta de oximetro de pulso y/o equipos similares utilizados en areas criticas. Se consideran
equipos similares: Monitores de Funciones Vitales de diferentes numeros de parametros, Oximetro
de Pulso en general, durante un periodo maximo de ocho (08) afios.

e Laexperiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
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financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

* Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacidn se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacidn de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacidn de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

11.1. PRESTACION
La conformidad de la Prestacién Principal sera emitida en un plazo no mayor de SIETE (07) DIAS

CALENDARIO y suscrita por la Direccion General de Gestidn de Riesgo de Desastre y Defensa
Nacional en Salud (DIGERD) del MINSA, previa verificacion y visacion del personal designado por la
DIGERD. De existir observaciones, serd notificado el contratista, estableciendo un plazo para que
subsane que no podra ser menor de DOS (02) ni mayor de OCHO (08) DIAS CALENDARIO,
dependiendo de la complejidad.

12. FORMA DE PAGO

12.1. PRESTACION
El MINISTERIO DE SALUD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en un plazo no
mayor de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO luego de la recepcién de la conformidad emitida por la
Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud en pago tnico.

13. PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la entrega de los bienes objeto de la Orden de

Compra, el MINISTERIO DE SALUD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de dicha Orden, para dicho efecto tomard como
referencia la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la orden o contrato vigente o item que
debid ejecutarse, en caso de que estas involucren obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacion
parcial que fuera materia del retraso.

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N°® 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sofa declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”]
supuesto en el cual sf se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la
validez de la experiencia”.
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14. RESOLUCION DE CONTRATO Y/U ORDEN

En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales el MINISTERIO DE SALUD procederd a resolver
el contrato y/u orden, tomando como referencia el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por
un plazo de dos (02) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
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1 CARDENAS
UNIBAD DE MOVILIZACION EN SALUD

Director o Responsable
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