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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE KIT DE EXTRACCION DE
ARN/ADN VIRAL

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN:

Direccion General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica / Unidad Funcional de
Prevencion y Manejo de Enfermedades Priorizadas — UFETP/DGIESP

2.  FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION DEL BIEN

Realizar el diagndstico molecular oportuno para la deteccién molecular de SARS-CoV?2,
influenza A y B, para el fortalecimiento de los sistemas de prevencion, control, diagnéstico
y respuesta a nivel nacional.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION

Objetivo General.- Adquisicion de Kit de extraccion de acidos nucleicos para la deteccion
molecular de SARS-COV-2 (COVID-19) y virus influenza A e influenza B, para brindar el
servicio oportuno y atencion en el diagnéstico molecular de virus respiratorios en el pars.

Objetivo Especifico

- Fortalecer a los laboratorios de referencia regional de salud publica con la adquisicién
de bienes que permitan efectuar diagnéstico oportuno de COVID-19, influenza A e
Influenza B.

- Mejorar la capacidad de respuesta en el diagnéstico de las regiones ante el incremento
de los casos COVID-19, influenza A e Influenza B.

REQUERIMIENTO

DESCRIPCION Um CANTIDAD

KIT DE EXTRACCION DE ARN/ADN VIRAL DET 39,766

Las caracteristicas técnicas deben responder a las Especificaciones Técnicas
correspondiente al producto contenidas en el Anexo N° 01

ROTULADOS, INSERTO Y EMBALAJE

5.1. Rotulado de los envases mediato e inmediato

Los rotulados deben corresponder al bien terminado de acuerdo a lo autorizado en su
Registro Sanitario, y ser impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulacion.
Tratandose del nimero de lote y fecha de expiracion, éstos también podran ser impresos
en alto o bajo relieve.

Envase inmediato
Envase segun lo autorizado en el Registro Sanitario, que asegure la conservacion y
hermeticidad del bien, el mismo que debera contener rotulado impreso o firmemente

adherido.

Envase mediato
En envase autorizado en el Registro Sanitario, que permita proteger el bien durante su

transporte y almacenamiento.
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Inserto

Es obligatoria la inclusion del inserto u hoja de instruccion de uso o manual, segun lo
autorizado en su registro sanitario, cuando corresponda.

Embalaje
Los bienes deben embalarse de forma que garanticen su integridad, asi como su adecuado

almacenamiento, distribucién y transporte.

El embalaje de los bienes debera cumplir con los siguientes requisitos:

Cajas de carton nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservacion,
transporte y adecuado almacenamiento.

Cajas que faciliten su conteo y facil apilamiento, precisando el nimero de cajas
apilables.

Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del bien, presentacion, cantidad, lote,
fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservacion y
almacenamiento.

Dicha informacién podra ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es deciracaja
completa del bien.

En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamafio minimo de 5 cm
de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posicién de
la caja. Asimismo, se debera consignar el peso bruto de la caja con contenido y sus
dimensiones.

Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta (parihuela)
estandar definida segun NTP vigente.

Debe descartarse la utilizacion de cajas de productos comestibles o productos de
tocador, entre otros.

. 5.4 Condiciones de los bienes a contratar

5.4.1. Logotipo

El envase mediato e inmediato de los productos farmacéuticos a adquirirse, ademas de
lo especificado en la Ficha Técnica correspondiente, debera llevar el logotipo solicitado
por la Entidad, con letras visibles y tinta indeleble de color negro, segun se detalla a
continuacion:

ENVASE INMEDIATO ENVASE MEDIATO
ESTADO PERUANO
ESTADO PERUANO [CONSIGNAR PROCESO DE
PROHIBIDA SU VENTA SELECCION]
PROHIBIDA SU VENTA

e No se aceptaran stickers impresos, ni sello de tampén, ni @ manuscrito con el
logotipo solicitado, debiendo estar impresas con inyector.

e El grabado del logotipo sera exigido durante la verificacion de stock y toma de
muestra para los controles de calidad.
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Importante: Se exceptla el rotulado en el envase inmediato, a los dispositivos medicos
cuya forma de presentacion final tenga un sistema de seguridad que mantiene la
integridad e inviolabilidad del envase mediato, el cual debe estar debidamente
sustentado con documento del contratista o fabricante y adjuntado a los documentos en
la presentacion de la oferta.

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA ACREDITAR EL

CUMPLIMIENTO DE CARACTERISTICAS TECNICAS

Para acreditar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas el postor debera presentar:

La Documentacion de presentacién obligatoria (sirve para acreditar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas sefialadas en el Anexo N° 01)

6.1 Declaracién Jurada de Presentacion del bien (Anexo N° 02)

6.2 Copia simple de la Certificacion de Buenas Practicas de Manufactura (BPM)
vigente, que comprenda las areas para la fabricacion del dispositivo médico
ofertado, emitido por la ANM, o por la autoridad sanitaria o entidad competente de
los paises de alta vigilancia sanitaria o de los paises con los cuales exista
reconocimiento mutuo, segln legislacion y normativa vigente.

Para el caso de dispositivo médico fabricados en el extranjero, en el marco de lo
establecido en el Decreto Supremo N° 012-2016-SA, el postor debera presentar
Declaracion Jurada de presentacion de solicitud de certificacion de BPM y estar
comprendido en el listado de Laboratorios Extranjeros pendientes de certificacion
en BPM emitido por la ANM. (Anexo N° 03).

Para el caso de los Certificados emitidos en el extranjero que no consignen fecha
de vigencia, éstos deben tener una antigiedad no mayor de dos (2) afios contados
a partir de la fecha de su emision.

6.3 Copia simple del Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA)
vigente a nombre del Establecimiento Farmacéutico del proveedor, emitida por la
ANM o ARM, segln corresponda y cuando corresponda.

Para el caso que el postor contrate el servicio almacenamiento con un tercero, ademas de
presentar el Certificacion de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) vigente a
nombre del postor, se deberd presentar el Certificacion de Buenas Practicas de
Almacenamiento (BPA) vigente de la empresa que presta el servicio de almacenamiento,
acompafiando para este caso la documentacién que acredite el vinculo contractual entre
ambas partes (contrato de arrendamiento que garantice que esta haciendo uso de los
Almacenes).

6.4 Copia simple del Certificado de Buenas Practicas de Distribucién y Transporte - BPDT

vigente, aplicable a partir de la entrada en vigencia segun lo establecido en la normativa
correspondiente, cuando corresponda.

6.5 Copia simple del Reqistro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente o, emitido

por la Direccion General de Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID como Autoridad
Nacional de Medicamentos — ANM del Ministerio de Salud — MINSA. Ademas, las
Resoluciones de modificacion o autorizacion, en tanto éstas tengan por finalidad la
correspondencia entre la informacion registrada ante la ANM y el bien ofertado. No se
aceptaran bienes cuyo Registro Sanitario esté suspendido o cancelado.

6.6 Copia simple del Certificado de Andlisis o Protocolo de Andlisis del bien ofertado de

acuerdo a la farmacopea vigente o metodologia declarada en el Registro Sanitario del bien
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ofertado, seguin legislacion y normatividad vigente, el mismo que debera ser verificado con
lo vigente autorizado.

Copia simple de la Resoluciéon de Autorizacién Sanitaria de Funcionamiento, a nombre del
postor, asi como los cambios, modificaciones o ampliaciones otorgadas al Establecimiento
Farmacéutico, emitida por la Direccion General de Medicamentos, Insumos y Drogas -
DIGEMID, como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios - ANM o por la Autoridad Regional de Medicamentos - ARM del
Ministerio de Salud - MINSA, seguln corresponda.

La exigencia de la vigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario,
Certificacion de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) y Buenas Précticas de
Almacenamiento (BPA) y Buena Practica de Distribucién y Transporte (BPDyT) se aplica
durante todo el proceso de seleccion y ejecucion contractual.

6.8 Control de calidad

El dispositivo médico estara sujeto al control de calidad previo a su entrega en el
lugar de destino final y se realizara en cualquiera de los laboratorios autorizados
que conforman la Red de Laboratorios de Controles de Calidad de dispositivo médico
del Sector Salud.

En caso que durante la vigencia del contrato se incorpore un Laboratorio a la Red
Oficial de Control de Calidad del MINSA, el contratista esta facultado para realizar
las pruebas que correspondan, las mismas que seran validas para efectos de la
entrega del dispositivo medico.

Asimismo, en caso alguno de los Laboratorios antes sefialados sea excluido de la
Red Oficial de Control de Calidad del MINSA, las pruebas que se realicen no seran
validas para efectuar el internamiento de dispositivo médico.

Pruebas y requerimientos de muestra para Analisis de Control de Calidad

Las Pruebas de Control de calidad a efectuarse, deberan ser las consignadas en las
tablas de requerimiento de muestras para el analisis de control de calidad y lista de
pruebas segun corresponda, asi como también las caracteristicas fisicas y verificacion
de rotulados.

La contra muestra esta conformada por una cantidad igual a la cantidad requerida
de muestra para una prueba.

Las especificaciones de las Pruebas Requeridas en las tablas deben corresponder
al Certificado de Analisis o Especificaciones Técnicas, segun lo autorizado en su
Registro Sanitario.

Toma de Muestra

El proveedor debera solicitar el control de calidad correspondiente al laboratorio
de la Red, cuando cuente por lo menos con el total de las cantidades pactadas
para la entrega programada para control de calidad. Sobre dicho total se
seleccionara de manera aleatoria el lote (en caso de presentarse mas de un lote)
sobre el cual el laboratorio de control de calidad tomara las muestras para los
analisis. Los resultados del muestreo y las ocurrencias relacionadas con la toma
de muestra deberan constar en el Acta de Muestreo, la misma que debera ser
firmada por representantes del laboratorio de control de calidad y del proveedor, y
sera considerada como requisito obligatorio para la entrega del dispositivo médico
en el lugar de destino. El Acta de Muestreo a utilizar sera el indicado en las Bases
Administrativas del proceso de seleccion.

El tamario de las muestras y las pruebas requeridas son las indicadas en la Tabla
de Requerimiento sefialadas en la presente ficha técnica.
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exigira el grabado de logotipo durante la verificacion de stock y toma de

muestra para los controles de calidad.

El

proveedor debera entregar al personal del laboratorio de control de calidad, al

momento del muestreo, lo siguiente:

Certificado de analisis del lote o lotes muestreados.

Especificaciones técnicas para el caso de dispositivo médico inscritos vy
reinscritos en el marco de Decreto Supremo N° 001-2009-SA, Decreto Supremo
N° 028-2010-SA y Decreto Supremo N° 016-2011-SA.

Técnica analitica o metodologia de analisis actualizada del dispositivo médico
terminado, seguln lo autorizado en su Registro Sanitario. Para el caso de
metodologia propia, debe precisar la version y el afio de la misma.
Estandares, los que deberan contar con una vigencia igual o mayor a tres (03)
meses a partir del muestreo, indicando el numero de lote, la fecha de
vencimiento, temperatura de almacenamiento, potencia (Indicando si ésta es
del ingrediente activo bajo la forma de base o de sal) y ofras condiciones
inherentes al dispositivo médico.

Certificado de analisis del estandar. Para estandares secundarios se debe
sefalar su trazabilidad con un estandar primario, indicando el nimero de lote
del estandar primario y la metodologia empleada, cuando corresponda (Art. 173
del Decreto Supremo N° 016-2011- SA).

Aspectos adicionales a ser considerados en el Control de Calidad

Cuando corresponda realizar el control de calidad antes de la distribuciéon
correspondiente, el proveedor debera hacer llegar a la Entidad el resultado de
control de calidad "CONFORME", y el Acta de Muestreo donde se encuentren
todos los lotes a distribuir y el muestreado.

Las unidades del lote muestreado representan al universo (total de unidades
de los lotes sujetos de muestreo). La obtencién de un resultado de control de
calidad "CONFORME" se interpreta como la conformidad de las unidades de
todos los lotes que conforman dicho universo. La obfencién de un resultado de
control de calidad "NO CONFORME", significa que dicho universo no cumple
con el requisito de conformidad para el control de calidad solicitado en el
presente documento, no pudiendo el proveedor distribuir ninguno de los lotes
gue conforman dicho universo.

En el caso que una entrega esté conformada por mas de un lote y se obtenga
un informe de ensayo de control de calidad "NO CONFORME" para el lote
muestreado, el proveedor procedera inmediatamente a solicitar a un laboratorio
de la Red el control de calidad de los lotes restantes, cuyos gastos lo asumira
el proveedor. En este caso, solo formaran parte de la entrega los lotes que
obtengan los resultados de control de calidad "CONFORME". El numero de
informes de control de calidad no conformes, seran acumulativos durante el
periodo de ejecucidn contractual.

En el caso de una "no conformidad" el proveedor podra solicitar la dirimencia
de acuerdo a la Resolucion Ministerial N° 1853-2002-SA/DM y/o modificatorias
vigentes, sin perjuicio de lo sefialado en los parrafos anteriores.

Para entregas sucesivas de lotes que formaron parte de un universo
muestreado con anterioridad que obtuvieron un informe de ensayo de control
de calidad "CONFORME", y correspondiendo efectuar un control de calidad de
acuerdo al cronograma, se procedera a realizar el muestreo entre los lotes no
muestreados previamente.

Cuando un lote sirva para atender mas de una entrega, es decir cubra el 100%
de cada entrega, y las unidades entregadas forman parte del total de unidades
del universo muestreado, no sera necesario realizar un nuevo control de calidad
para la entrega(s) sucesiva(s) con dicho lote. Caso contrario, a pesar de ser el
mismo lote, pero cuyas unidades no formaron parte del universo muestreado,
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se debe proceder con los controles de calidad exigidos en el cronograma de
controles de calidad establecido en las Bases Administrativas.

s El pago a los laboratorios por conceptos de control de calidad previos y
posteriores sera asumido por el proveedor; asimismo, las unidades utilizadas
para fines de control de calidad no forman parte del total de unidades a
entregar.

La periodicidad de los controles de calidad sera de acuerdo al detalle del cuadro

N° 02.
CUADRO N° 01: CRONOGRAMA DE CONTROLES DE CALIDAD
DISPOSITIVO MEDICO PRIMERA
ENTREGA
KIT DE EXTRACCION DE ARN/ADN VIRAL CONTROL

En el caso que ninguno de los Laboratorios de la Red de Laboratorios de Controles
de Calidad de dispositivo médico no pudiera realizar alguno de los ensayos de
control de calidad exigidos en la presente especificacion técnica, el proveedor
debera acreditarlo mediante carta oficial emitida por los laboratorios de la Red.
| Esta exigencia se aplica en cada entrega que corresponda efectuar un control de
calidad.

7 CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA

7.1 VIGENCIA DEL BIEN
La vigencia del bien debera ser igual o mayor a doce (12) meses al momento de su(s)
fecha(s) de entrega en los almacenes de la Entidad adquiriente.

7.2 PLAZO Y CRONOGRAMA DE ENTREGAS:

La entrega se realizara de acuerdo al cronograma establecido en el cuadro N° 02:

CUADRO N¢ 02: CRONOGRAMA DE ENTREGA

5 PRIVERA | SEGUNDA
BESCRIECION ENTREGA | ENTREGA
KIT DE EXTRACCION DE ARN/ADN VIRAL 19,883 19,383

CUADRQ N2 03: PLAZOS DE ENTREGA

. ‘Primera entrega
DESCRIPCION (Dias
calendario)

Segunda entrega
(dias calendario)

KIT DE EXTRACCION DE ARN/ADN VIRAL | Hasta los 45 dias Hasta los 90 dias

La presente compra, ha sido prevista en dos entregas, la misma que podra realizarse con
internamientos parciales de acuerdo a la disponibilidad existente en el mercado, sin
exceder el plazo de entrega.

7.3 LUGAR DE ENTREGA:

Almacén de CENARES, Calle Los Eucaliptos Santa Genoveva parcela 6 Lote 1-B
Lurin (Productos No refrigerados) o Av. Quilca 6230 - Callao (Productos
refrigerados), en horario de atencion de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y
de 2:00 p.m. 2 4:00 p.m.
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7.4 COMPROMISO DE CANJE:

El proveedor debera presentar Declaracion Jurada de Compromiso de Canje y/o
reposicion por vicios ocultos, los bienes a ingresar en el canje tendran una vigencia igual
o mayor a lo ofertado en el proceso de seleccion (Anexo N° 04).

El canje se efectuara a sélo requerimiento de la Entidad, en un plazo no mayor a 30 dias
calendarios, y no generaré gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.

7.5 Sistema de contratacion:

Se realizara bajo el sistema a SUMA ALZADA

7.6 OTRAS CONDICIONES

En el Acto de Recepcién de los bienes que formaran parte de la entrega, el proveedor
debera entregar en la Drogueria del CENARES, copia simple de los siguientes
documentos; a fin de llevar a cabo la conformidad de recepcion:

a. Orden de Compra — Guia de internamiento (copia)

b. Guia de Remision (Destinatario + SUNAT + 02 Copias adicionales). Esta debera
consignar en forma obligatoria para cada item el nimero de lote y la cantidad a
entregar por lote

c. Copia de la Declaracion Jurada de Compromiso de Canje y/o reposicion por
Defectos o Vicios Ocultos.

d.  Copia simple de la Resolucién Directoral del Registro Sanitario o Certificado de
Registro Sanitario vigente; de acuerdo a los requisitos documentarios minimos
del proveedor del bien.

e. Copia simple del Certificado de Buenas Practicas de Manufactura y/o
Almacenamiento vigentes a la fecha de entrega, segin corresponda o de
corresponder.

f. Acta de Verificacién Cuali - Cuantitativa Anexo N° 05.

La Drogueria del CENARES no esta obligado a recibir los bienes si no han sido
presentados todos los documentos que corresponde a la entrega, o si se detecta que no
corresponde el bien con lo solicitado (vigencia del bien, forma de presentacion, logotipo,
entre otros).

De no ser encontrados conformes los bienes, no se recepcionaran y se consignara la
observacion “NO CONFORME — NO RECIBIDO" en el Acta de Verificacion Culi-
Cuantitativa y la Drogueria CENARES por indicacion del Director Técnico emitira el Acta
de Observacion brindandole un plazo para la subsanacion conforme el Articulo 143 del
RLCE.

8. CONFORMIDAD

La conformidad estara a cargo de la Unidad de Operaciones o el Ejecutivo Adjunto de la
Direccion del Almacén y Distribucion (DAD) del CENARES, previa presentacion de copia
simple de los documentos sefialados en el numeral 6.5

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no se enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del bien.




- o » 2 i/
> B PERU | Ministeric
de Salud

| “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion
de las heragicas batallas de Junin y Ayacucho”

Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es un plazo no menor a (12) meses
de entregado el bien

9. FORMA DE PAGO

El pago se realizara, previa conformidad del Ejecutivo Adjunto de la Direccion de Almacen
y Distribucion del CENARES después de recepcionado el bien. Sera requisito indispensable
que| el contratista presente la siguiente documentacion para efectos de la liquidacion del
pago correspondiente.

1 Guia de Remisién y PECOSA debidamente suscrita por los responsables de
almacén general de los puntos de destino.

Comprobante de pago.

Informe del funcionario responsable del Direccién de Almacén y Distribucion del
CENARES, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

1

Dic;ha documentacion, se debe presentar en el Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud, sito en Jirén Nazca N° 548, distrito de Jesus Maria - Lima.

10. PENALIDAD

En caso el Contratista incumpla injustificadamente el plazo de ejecucion del bien se aplicara
la penalidad hasta el 10% del monto del contrato vigente, conforme al Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado N° 30225.
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ANEXO N° 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN A ADQUIRIR

Caracteristicas técnicas del bien

- Meiodoicgia: Extraceién de ARN viral mediante el sistema de columnas de sificagel.

- Tipo de muestra: s hisopades, tefides y otros fluides corporales colectados en medios de ransperte viral

- Categoria para su uso en el diagnéstco in vitro (VD).

- El kit incluye reacivos conteniendo soluciones e buffer, y tubos de coleccion de 2 mi de capacidad, u
oros reacivosimatenales necesarios de acuerdo al fabricante def kit, como proteinasa k, elc.

- Debe incluir reactivosfinsumos para l2 extraccién en las centidades prescritas por & fabricante segln
presentzcin del kit ofertado (etandl, isopronanol, enzima, agua libre e nucleasz u olres buifers que & kit
lo requisra), segin &l protocolo del fabricante.

De los controles:

Centrol de extraccicn 3 1

{ Mota: Cada contral se reaiiza por cada comida compaiiie 2 i pletaforma oferteda.
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‘Centro Nacionalde 7 7 7
Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud

‘ “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” B
Afo del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion

de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Consumibles a entregar.
: UNIDADDE | awrran | 1° z
N° DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | oo
1 TIPS DE 20 L RACKx96 | 450 225 25
) TIPS 1000 uL RACKx966 100 | 450 225 25
3 | CRIOVIALES18-2mL | BOLSAX500 | 86 43 2
TUBOS DE 5 \
| POLIPROPILENO PARA . §
4 |MICROCENTRIFUGA 1.5ML |  BOLSAX SO0 8 L
| X 1000 ] i

Nota: La cantidsd y & tipo d8 consumibiss pocrd ester suiats a modificacienas seqin of fips de plaaforme oferisda. B calculo
de los conmumidles segun plsfaforna deberd ser acjuntado para ol intememisnis de fos bisnes,

Caracteristicas de los consumibles

* Tips ce polipropiteno {10 wL, 20 pL, 200 ul, 1000 L}, estéri, exentos de ADNasas y ARNasas.
Can filtro hidréfobo de Polietileno {FE) integrado en las punias, que sirve de bamera contra
aerosoies que se forman durante el pipeteo. Tips de baja relencion (maxima recuperacion de la
muestra), que permita fa visualizacién de volumen cargado.

+» Criovial de polipropilenc estérl de (1.8-2.0 mL) con tapa, estérl, graduado, de fondo ntemo en U
¥ base con faldén para mantenerse en posicidn verlical, resistente a tempersturas de 73° C 2 -
80° C, que contenga superficie para escribir y derre hermético.

* Tubos de poliprepilenc para micrecendrifuga 1.5 mi x 1000, exentos de ADNasas y ARNasas, con
tapa, esténil, graduado, de fondo conice, y cemre hermeética.

frio

uipos para la conservacidn de la

E! contralista deberd garantizer e trasiaco de los insumes hacia el 2imacén del Centro Nacicnal de
Abastecimientc de Recurses Estratégicos en Salud (CENARES) y les equipos necesarios para
mantener [a cacena de frio de los reactivos, seglin lc indicado en su inserte.

Documentos:

- Certificado de Andlisis.

- Inserio del producto.

- Registro Sanitario, Certificado de Registro Sanitario vigente o Auforizacicn excepcional de
importacién, emitido por la ANM.

- Cerlificado de Buenas Praclicas de Manufactura vigente (CEPM).

- Certificado de Buenas Précticas de Almacenamiento vigente (CBPA).

Temparatura de Almacenamiento
Segin lo indicado por &l fabricante
Vigencia

No menor a doce (12) meses contabdizados 2 partir de la recepcién en el Almacén de CENARES,
cdebidamente verificado en ¢! rotulado del producte, en caso de que el bien entregade sea mener a Doce
{12) meses; ¢l contratista debera presentar la carta de compromiso de canje & internamiento del reacsive,

C icién reducto
El Contratista esté obligado a realizer el canje /o repesician de ios bienes que presenten averizs, defecto

éefabricadéﬁ.derrameopézdidammideibéencanratado,ajemsalmncmatohabimadabéenym
ocultos.
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: “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Afio del Bicentenario, de la consclidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud

: ANEXO N° 03

|

Declaracién jurada de presentacién de solicitud de certificacién de BPM (aplicable
solo para productos farmacéuticos importados)

Sefores
CENARES
Presente.L

Medlante el presente declaramos que el (los) Laboratorio(s) farmacéuticos cuentan con solicitud

de certlf‘cacmn de Buenas Practicas de Manufactura (BPM), que comprende el (las) drea(s) de

la fabncéaon del producto farmacéutico ofertado, y que a la fecha de presentacién del sobre de

|
habilitacién no cuenta con opinién desfavorable de la Autoridad Nacional de Productos

Farmacéguticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) que se detallan a

continuacion:

Laboratorio Fabricante Pais de procedencia Niimero de Expediente presentado a DIGEMID

IConsignér ciudad y fecha]

' Firma y sello del Representante Legal
' Nombre / Razdn Social del postor o Consorcio




Y i SR £ i Centro'Nacionalde
; Eg S-PERU | Ministerio | Absstecimiento de Recursos
Sy de Salud i el Estratégicos en Sslud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

ANEXO N° 04

Declaracién jurada de compromiso de canje y/o reposicién por vicios ocultos

Sefiores
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICOS DE SALUD

[CONSIGNAR PROCESO DE SELECCIC'JN]
Presente.-

Nos es grato hacer llegar a usted, la presente “Declaracion Jurada de Compromiso de Canje y/o
Reposicion por Defectos 0 Vicios Ocultos” en representacion del
................................................. (Razon social de la empresa o consorcio) por el producto
que se nos adjudique de nuestra propuesta presentada a la [consignar proceso de seleccion].

El canje sera efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteracion de sus
caracteristicas fisico - quimicas sin causa atribuible a la entidad o cualquier otro defecto o vicio
oculto antes de su fecha de expiracion o ante una NO CONFORMIDAD de un control de calidad.
El producto canjeado tendra fecha de expiracion igual o mayor a la ofertada en el proceso de
seleccién, contada a partir de la fecha de entrega de canje.

El canje se efectuara a sdlo requerimiento de ustedes, en un plazo no mayor a treinta (30) dias
calendarios, y no generara gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.

[consignar ciudad y fecha]

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razdn social del Contratista
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracidn
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

ANEXO N° 05

ACTA DE VERIFICACION CUALI - CUANTITATIVA

“Contratista”

Tipo de adjudicacion
Orden de (if.omp!a N°
Contrato N°
Entrega Nf

Usuario |

| ]
En la fecha, los representantes del, ALMACEN y EL “CONTRATISTA” proceden a dar conformidad a los
siguientes productos correspondientes a la Orden de Compra referida:

[ Laboratorio de
Nombre Unidad ) LOTE N° N° de | Control de Calidad
: del .. CANT. CANT. GUIA DE : protocolo s N°
Item | | oducto | _ 98 | Presentacion [ o) 10T, | RECEPCIONADA | REMISION | . Registro (™ N*de || rome
! medida N° | F.V. | Sanitario S Acta de
(DCI) Analisis de
Muestreo E
| nsayo
|
|
La veriﬁcagién del producto en el almacén se realizo el dia:........ del mes de......... del afio...........

\mﬁa y Sello del Director o Asistente Técnico o Firma y Sello del Representante
Q.F. Representante EMPRESA “CONTRATISTA”
Entidad o Unidad Ejecutora

Nota.: Copia al Representante de la Entidad, Copia al Representante del “CONTRATISTA” y Copia al Representante
de ALAMACEN

A e




