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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DEL DISPOSITIVO
MEDICO

de salud

1. DENOMINACION Y FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

1.1. Denominacién
La adquisicion de Dispositivos Médicos para el barrido contra el sarampion, la fiebre amarilla
y la administracion de vacunas segun el esquema regular. Este abastecimiento estd destinado
especificamente a las brigadas de vacunacion, las cuales tienen como publico objetivo a los
menores de 5 afios y a la poblacidn en riesgo que recibe atencién en los establecimientos de
salud del sector publico.

1.2. Finalidad publica de la contratacién
Fl presente requerimiento tiene por finalidad adquirir los dispositivos médicos orientados a la
prevencion y proteccion de los nifios menores de 5 afios y la poblacion objetivo, enmarcado
en la normativa de inmunizaciones vigente'. De esta manera, se busca asegurar la continuidad
de la atencion en los establecimientos del sector publico a nivel nacional, de forma gratuita.

1.3. Dependencia que requiere la contratacion
Direccién de Inmunizaciones de la Direcciéon General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Publica (DGIESP) - Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
(CENARES)

1.4. Objeto de la Contratacién
Abastecer con los dispositivos médicos a la DIRESA/GERESA/DIRIS segun corresponda, para

brindar atencidén oportuna para garantizar las actividades de vacunacién segura, efectiva y de
calidad, en todos los establecimientos de salud puablicos del pais, de manera gratuita.

2. CARACTERISTICAS DEL BIEN A CONTRATAR

2.1 Cantidad requerida, segun detalle:

ITEMS PRODUCTO CANTIDAD

1 Jeringa descartable 5 mL con aguja 21 G X 1 1/2" 937,000

Caracteristicas técnicas

Las caracteristicas técnicas deben responder a la Ficha Técnica correspondiente al dispesitivo
medico (Anexo N° 02) y Documento de Orientacion (Anexo N° 01).

El dispositivo medico objeto de la presente contrataciéon, deben contar con las siguientes
caracteristicas:

- Deben cumplir cada una de las caracteristicas de calidad segln los requisitos establecidos
en la farmacopea vigente a la cual se acoge, acorde a lo autorizado en su Registro Sanitario.
Cuando la forma farmacéutica del producto no se encuentre en las farmacopeas aceptadas
por ley, el producto debera cumplir con las especificaciones técnicas de calidad declaradas
en la técnica analitica propia del fabricante de acuerdo a lo aceptado en su Registro
Sanitario.

- Para verificar la calidad de un producto bajo una forma farmacéutica definida que no se
encuentre comprendida en la farmacopea de referencia, se aplicara la matodologia analitica

LNTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022 "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunacidn
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validada del fabricante (Art. 1° del D.S N° 028-2010-SA o Art. 31 del D.S. N° 016-2011-SA,
segun fecha de inscripcion o reinscripcion).

2.3 Envase, embalaje y rotulado

2.3.1 Envase

Envase inmediato
Envase segln lo autorizado en el Registro Sanitario, que asegure la conservacion y
hermeticidad del producto, el mismo que debera contener rotulado impreso.

Envase mediato
Envase autorizado en el Registro Sanitario, que permita proteger el producto durante su
transporte y almacenamiento.

El contenido maximo del envase mediato sera de acuerdo a lo sefialado en la respectiva
Ficha Técnica aprobada por la Central de Compras Publicas — Peri Compras del
producto correspondiente.

2.3.2 Embalaje

El embalaje de los productos farmacéuticos debera cumplir con los siguientes requisitos:

Cajas de carton nuevas que garanticen la integridad, orden, conservacion, transporte y
adecuado almacenamiento.

Cajas que faciliten su conteo y facil apilamiento, precisando el nimero de cajas apilables,
segun fabricante.

Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del Producto Farmacéutico,
concentracion, forma farmacéutica, presentacion, cantidad, lote, fecha de vencimiento,
nombre del proveedor, especificaciones para la conservacion y almacenamiento.

Dicha informacion podra ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja
completa del Producto Farmacéutico.

En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamafio minimo de 5 cm de
alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posicién de la
caja. Asimismo, se debera consignar el peso bruto de la caja con contenido y sus
dimensiones. Para lo casos, cuya cantidad a entregar represente poco volumen, o que
genere riesgo o dafio del producto, el embalaje llevara la palabra FRAGIL y/o simbolo
de forma legible y proporcional al tamaiio del embalaje.

Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta (parihuela)
estandar definida segin NTP vigente.

Rotulado de los envases mediato e inmediato

Los rotulados de los envases mediato e inmeziato, deben corresponder al producto
terminado de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario; debe ser impresa con tinta
indeleble y resistente a la manipulacion.

Tratandose del nimero de lote y fecha de expirez=n, éstos también podran ser impresos
en alto o bajo relieve.

Inserto

Es obligatorio la inclusion del inserto con la informacion autorizada en su registro sanitario,

seglin corresponda.
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3. CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

3.1. Logotipo

El envase mediato e inmediato de los productos farmacéuticos a adquirirse, ademas de lo
especificado en la Ficha Técnica correspondiente, debera llevar el logotipo solicitado por la
Entidad, con letras visibles y tinta indeleble de color negro, segun se detalla a continuacion:

ENVASE MEDIATO

ESTADO PERUANO
Consignar nomenclatura del proceso

PROHIBIDA SU VENTA

e No se aceptaran stickers impresos, ni sello de tampoén, ni a manuscrito con el logotipo
solicitado, debiendo estar impresas con inyector.

e Elgrabado del logotipo seréd exigido durante la verificacion de stock y toma de muestra
para los controles de calidad.

Importante: Se exceptla el rotulado en el envase inmediato, a los productos cuya forma de
presentacion final tenga un sistema de seguridad que mantiene |a integridad e inviolabilidad del
envase mediato, el cual debe estar debidamente sustentado con documento del contratista o
fabricante y adjuntado a los documentos en la presentacion de la oferta.

Vigencia del producto farmacéutico

De acuerdo a lo sefialado en la respectiva Ficha Técnica aprobada por la Central de Compras
Publicas - Perti Compras (Anexo N° 02).

Cronograma, plazo y lugar de Entrega

3.3.1 Cronograma y plazos de entrega

ENTREGAS PLAZO
e PROPUCTO Primera Entrega | Segunda Entrega fimera Segliida
B 8 g Entrega Entrega
Jeringa descartable 5 mL
1 RRe . 500,000 437,000 Hastalos45 | 1osi60 dias
conaguja21GXx11/2 dias

Primera entrega

- La primera entrega se efectuara hasta los (45) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de firmado el contrato.

- La orden de compra para la entrega sera notificada por la Entidad, como maximo hasta
los 15 dias calendario luego de suscrito el contrato. Ello no exime la responsabilidad del
contratista en la entrega de los bienes en el plazo antes sefialado.

Segunda entrega

- La segunda entrega, se efectuara a los (60) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de firmado el contrato.

- La orden de compra para la segunda entiega sera notificada por la Entidad, con una
anticipacion minima de treinta (30) dias calendario, antes del dia que corresponda dicha
entrega.

En el caso de cambio de periodo fiscal, la Entidad podra notificar la entrega a través de un
documento o correo electronico dirigido al contratista, en el mismo plazo establecido.
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PEDIDO EXCEPCIONAL DE ADELANTO DE ENTREGA

- Durante la ejecucién del contrato y por causa de necesidad de salud publica, la Entidad
podra solicitar el adelanto de entrega de los productos contratados, de forma total o
parcial, de una o mas entregas, pudiendo ser aceptado con “acta de muestreo” debiendo
remitir el “Informe de Ensayo” a la fecha de emision. Sin perjuicio de lo antes
mencionado, se precisa que el internamiento del adelanto, no exime al contratista del
cumplimiento de sus demas obligaciones en las condiciones establecidos en el conlrato.

Esta solicitud de adelanto de entrega sera previamente coordinada y aceptada por el
contratista, los cuales deberan ser atendidos en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario computados a partir del dia siguiente de notificada la orden de compra.

3.3.2 Horario y Lugar de entrega

Almacén de CENARES, Calle Los Eucaliptos Santa Genoveva parcela 6 Lote 1-B Lurin, en
horario de atencion de lunes a viernes de 8:00 am. a 1.00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00p.m.

3.4. Métodos de muestreo, ensayos o pruebas para la conformidad de los bienes
3.4.1 Control de Calidad

Los productos farmacéuticos a adquirir estaran sujetos al control de calidad previo o
posterior a su entrega en el lugar de destino final y se realizara en cualquiera de los
laboratorios autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de
Calidad del pais.

Los controles de calidad se realizaran de acuerdo a la legislacion y normatividad vigente y
lo establecido en la Tabhla de Requerimiento de Tamafio de Muesfras para Analisis de
Control de Calidad aprobada mediante Resolucion Directoral N° 001-2020-CNCC/INS vy los
Lineamientos para el Control de Calidad de los Recursos Estrategicos en Salud?, vigente a
la fecha de la convocatoria.

El niumero de control de calidad y la periodicidad del control de calidad segtin se detalla:

CONTROL DE CALIDAD

Cc
PRODUCTO Primera Entrega Segunda Entrega
Jeringa descarta;llle if:/rerL conaguja2lG CONTROL CONTROL

El modelo del acta para consignar los resultados y las ocurrencias relacionadas con la toma
de muestra se detalla en el Acta de Muestreo seguin e! Anexo N° 04

En el caso que ninguno de los Laboratorios de la Red Oficial de Control de Calidad del
MINSA pudiera realizar alguno de los ensayos de control de calidad exigidos en el numeral
3.4.2. Pruebas y requerimiento de Muestras para Analisis de Control de Calidad, de
las presentes Especificaciones Técnicas, el provesdor debera acreditarlo mediante carta
emitida por todos los laboratorios que conforman la R=d. Esta exigencia se aplica en cada
entrega que corresponda efectuar un control de calidad.

En casos de presentarse alguna gueja u observacion de parte del usuario o reporte
relacionado a la calidad del producto, la entidad podra solicitar el control posterior (a la
entrega) del lote en cuestion, a un laboratorio acreditado de le Red de Laboratorios de
Control de Calidad.

2 Los “Lineamientos para el Cantrol de Calidad de los Recursos Estratégicos en Salud” se encuentra publicado en la pagina
web del Cenares: https://www.qob.pe/cenares
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3.4.2 Pruebas y requerimiento de Muestras para Analisis de Control de Calidad:

Las Pruebas de Control de calidad a efectuarse, deberan ser las consignadas en la “Tabla
de Requerimiento de Tamafio de Muestras para Analisis de Control de Calidad, de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios”, aprobada
mediante Resolucion Directoral N° 001-2020-CNCC/INS del Centro Nacional de Control de
Calidad del Instituto Nacional de Salud, donde se indica el Listado General de Pruebas
criticas y cantidades de muestras para control de calidad.

Las especificaciones de las Pruebas Requeridas en las tablas deben corresponder al
Certificado de Analisis o Especificaciones Técnicas, segln lo auforizado en su Registro
Sanitario. Adicionalmente, para el caso de la prueba de Control de Particulas Extraiias en
inyectables, se aplicara de acuerdo a la farmacopea vigente referido en su registro sanitario.

3.4.3 Toma de Muestra

El proveedor debera solicitar el control de calidad correspondiente al laboratorio de la Red,
cuando cuente por lo menos con el total de las cantidades pactadas para la entrega
programada para control de calidad. Sobre dicho total se seleccionara de manera aleatoria
el lote (en caso de presentarse mas de un lote) sobre el cual el laboratorio de control de
calidad tomara las muestras para los andlisis. Los resultados del muestreo y las ocurrencias
relacionadas con la toma de muestra deberan constar en el Acta de Muestreo, la misma que
debera ser firmada por representantes del laboratorio de control de calidad y del proveedor,
y sera considerada como requisito obligatorio para la entrega del Producto en el lugar de
destino. El modelo de la Acta de Muestreo Anexo N° 04, debera ser incluido en las Bases
Administrativas del procedimiento de seleccion.

El tamafio de las muestras y las pruebas requeridas son las indicadas en la Tabla de
Requerimiento sefialadas en el numeral 3.4.2. Pruebas y requerimiento de Muestras para
Analisis de Control de Calidad.

Para la toma de muestra sera obligatorio que todo el producto a entregar cuente con el
logotipo impreso en el rotulado.

El proveedor debera entregar al personal del laboratorio de control de calidad, al momento
del muestreo, lo siguiente:

- Certificado de analisis del lote o lotes muestreados.

- Especificaciones técnicas del producto terminado.

- Técnica analitica 0 metodologia de andlisis actualizada del Producto terminado, segun
lo autorizado en su Registro Sanitario. Para el caso de metodologia propia, debe precisar
la versién y el afio de la misma.

- Estandares, los que deberan contar con una vigencia no menor a tres (03) meses a partir
del muestreo, indicando el nimero de lote, la fecha de vencimiento, temperatura de
almacenamiento, potencia y otras condiciones inherentes al Producto Farmaceutico.

- Certificado de analisis del estandar. Para estandares secundarios se debe sefialar su
trazabilidad con un estandar primario, indicando el nimero de lote del estandar primario
y la metodologia empleada, cuando corresponda (Art. 173 del Decreto Supremo N° 016-
2011/SA).

3.4.4 Aspectos adicionales a ser considerados en el Control de Calidad:

a. Las unidades del lote muestreado representan al universo (total de unidades de los lotes
sujetos de muestreo). La obtencion de un resultado de control de calidad "CONFORME"
se interpreta como la conformidad de las unidades de todos los lotes que conforman
dicho universo. La ohtencién de un resultado de control de calidad "NO CONFORME",
significa que dicho universo no cumple con el requisitc de conformidad para el control de
calidad solicitado en el numeral 3.4.2. Pruebas y requerimiento de Muestras para
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Analisis de Control de Calidad, no pudiendo el contratista distribuir ninguno de los lotes
gue conforman dicho universo.

En el caso que una entrega esté conformada por mas de un lote y se obtenga un informe
de ensayo de control de calidad "NO CONFORME" para el lote muestreado, el proveedor
procedera inmediatamente a solicitar a un laboratorio de la Red el control de calidad de
los lotes restantes, cuyos gastos lo asumira el proveedor. En este caso, solo formaran
parte de la entrega los lotes que obtengan los resultados de control de calidad
"CONFORME". El numero de informes de control de calidad no conformes, seran
acumulativos durante el periodo de ejecucion contractual.

Para entregas sucesivas de lotes que formaron parte de un universo muestreado con
anterioridad que obtuvieron un informe de ensayo de control de calidad "CONFORME",
y correspondiendo efectuar un control de calidad de acuerdo al cronograma, se
procedera a realizar el muestreo entre los lotes no muestreados previamente.

Cuando un lote sirva para atender mas de una entrega, es decir cubra el 100% de cada
entrega, y las unidades entregadas forman parte del total de unidades del universo
muestreado, no sera necesario realizar un nuevo control de calidad para la entrega(s)
sucesiva(s) con dicho lote. Caso contrario, a pesar de ser el mismo lote, pero cuyas
unidades no formaron parte del universo muestreado, se debe proceder con los controles
de calidad exigidos en el cronograma de controles de calidad establecido en las Bases
Administrativas.

En caso de presentarse alguna queja u observacién de parte del usuario o reporte
relacionado a la calidad del producto dispositivo médico, la entidad podra solicitar a
través de la Direccién Técnica el control posterior del lote en cuestién, a un laboratorio
acreditado de la Red de Laboratorios de Control de Calidad. En caso de un resultado NO
CONFORME, el proveedor podra solicitar su apelacion o derecho a réplica (dirimencia)
dentro de los siete primeros dias habiles posteriores a la recepcion de la comunicacion
por parte de la Entidad, el cual indicara la informacion técnica sustentatoria de la misma.
La respuesta del proveedor no enmarcada en una solicitud de dirimencia, sera
interpretada como una negacion a su derecho de réplica o dirimencia. '

El pago a los laboratorios por conceptos de control de calidad previos y posteriores sera
asumido por el proveedor; asimismo, las unidades utilizadas para fines de control de
calidad no forman parte del total de unidades a entregar.

Compromiso de Canje:

En el Anexo N° 03, se establece el modelo de declaracion jurada de Compromiso de Canje y/o
reposicion por Defectos o Vicios Ocultos o ante una no conformidad de un control de calidad,
en caso que el producto haya sufrido alteracion de sus caracteristicas fisico — quimicas sin
causa atribuible a la Entidad o cualquier otro defecto o vicio oculto antes de su fecha de
expiracién, o ante una NO CONFORMIDAD de un control de calidad.

El canje se efectuara a requerimiento de la Entidad participante y/o el punto de destino en un
plazo no mayor a 30 dias calendario, a partir del dia siguiente de la notificacion, y no generara
gastos adicionales a los pactados con la entidad

4 4. CONSIDERACIONES PARA LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LOS BIENES

4.1 De las condiciones de entrega:

3.1.1. En el Acto de Recepcion de los bienes que formaran parte de la entrega, a fin de llevar a
cabo la recepcidn, el contratista debera entregar en el almacén del CENARES, copia simple
de los documentos siguientes:

“{;l a) Orden de Compra — Guia de Internamiento (copia) emitida por la entidad contratante.
I
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b) Guia de Remision (Destinatario + SUNAT). Esta debera consignar en forma obligatoria
para cada item el niumero de lote y la cantidad entregada por lote.

¢) Declaracién Jurada de Compromiso de Canje y/o reposicion por Defectos o Vicios Ocultos,
serd entregado por Unica vez en la primera entrega que se efectué en la Entidad (Anexo
03). Es preciso indicar que esta Carta de compromiso de canje es de aplicacion para
cualquiera de las entregas que se efectien en la Entidad.

d) Copia simple de la Resolucion Directoral que autoriza la inscripcion o reinscripcion en el
Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por la Direccion
General de Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID como Autoridad Nacional de
Medicamentos — ANM del Ministerio de Salud — MINSA, segun legislacion y normatividad
vigente.

e) Copia del Protocolo de Analisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricacion,
seglin lo dispuesto en la normativa correspondiente, por cada lote entregado.

f) Copia del Informe de Ensayo CONFORME, del lote muestreado, emitido por un
Laboratorio de la Red de laboratorios Oficiales de Control de Calidad, que consigne las
pruebas de control de calidad segln corresponda a lo solicitado en el numeral 3.4.2.
Pruebas y requerimiento de Muestras para Andlisis de Control de Calidad.

g) Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red, cuando corresponda.
Anexo N° 04.

h) Copia Simple de, Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM), Certificado de
Buenas Practicas de Distribucion y Transportes (CBPDyT) y Certificado de Buenas
Practicas Almacenamiento (CBPA) vigentes a la fecha de entrega, segun corresponda.

i) Acta de verificacion Cualitativa-Cuantitativa (original + 2 copias), debidamente firmado por
el Director Técnico o Asistente Técnico de CENARES y representante de la empresa
contratista. Anexo N° 07.

Toda documentacion presentada debe ser legible.

Los Almacenes no estan obligados a recibir los bienes si no han sido presentados todos los

documentos que corresponde a la entrega, o si se detecta que no corresponde el producto

con lo solicitado (vigencia del producto, forma de presentacion, logotipo, entre otros).

Conformidad de los bienes

La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo a lo siguiente:

La conformidad sera otorgada a través del Informe emitido por el Ejecutivo Adjunto de la
Direccion de Almacén y Distribucién.

Para efectos de la emisién de la conformidad, el contratista debe presentar la siguiente
documentacion:

o Gula de Remisién (Destinatario + SUNAT), debidamente suscrito detallando la fecha de
recepcion de los bienes.

Adicionalmente, para emitir la conformidad se considerara el cumplimiento de lo siguiente:

421 Calidad

Los productos farmacéuticos que se entregan corresponden a las especificaciones
técnicas incluidas en la propuesta adjudicada y se encuentran en adecuado estado de
conservacion. Para llevar a cabo tal verificacion el contratista debera entregar una copia
simple de los siguientes documentos:
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a) Declaracién Jurada de Compromiso de Canje y/o reposicion por Defectos o Vicios
Ocultos, por Unica vez en la primera vez que se efectue la entrega, Anexo N° 03. Es
preciso indicar que esta Carta de compromiso de canje es de aplicacion para
cualquiera de las entregas por la Entidad.

b) Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente.

c) Copia del Certificado de Analisis emitido por el fabricante o quien encarga su
fabricacion, segun lo dispuesto en la normativa correspondiente, por cada lote
enfregado.

d) Copia del Informe de Ensayo CONFORME emitido por un Laboratorio de la Red de
laboratorios  Oficiales de Control de Calidad, del(los) lote(s) muestreado(s),
correspondientes a las pruebas de control de calidad establecida en el numeral 3.4.2.
Pruebas y requerimiento de Muestras para Analisis de Control de Calidad.

e) Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red Anexo N° 04.

fy Copia Simple de, Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM),
Certificado de Buenas Practicas de Distribucién y Transportes (CBPDyT) y Certificado
de Buenas Practicas Almacenamiento (CBPA) vigentes a la fecha de entrega, segtin
corresponda.

4.2.2 Cantidad

a) Laentrega de los productos farmacéuticos se realiza en las cantidades requeridas y
especificadas en las correspondientes 6rdenes de compra.

b) La Guia de Remisién debera indicar obligatoriamente el nimero de los lotes
entregados y la cantidad de productos farmacéuticos que suministra con cada lote
por cada ftem.

Si durante el acto de recepcion de los bienes se advirtiera mermas y/o productos farmacéuticos
deteriorados a consecuencia del transporte, el contratista debera proceder a reponer o canjear los
bienes que se hayan detectado en las situaciones descritas.

La conformidad de recepcion no invalida el reclamo posterior por parte de la Entidad participante,
por defectos o vicios ocultos, inadecuacion a las Especificaciones Técnicas, cuando se obtenga
un resultado final NO CONFORME de control de calidad posterior a la entrega u otras situaciones
anomalas no detectables o no verificables durante la recepcion de los Productos Farmacéuticos
debiendo el contratista proceder a reponer o canjear en un plazo no mayor de treinta (30) dias
calendario los bienes que se hayan detectado en las situaciones descritas.

5. DEL PAGO

La Entidad realizara el pago a favor del contratista, en pagos periédicos, de acuerdo al cronograma
de entrega.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas, el contratista debe presentar la
siguiente documentacion:

* Informe de conformidad de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2. del presente documento
en concordancia con el articulo 168° del RLCE, la conformidad sera otorgada a través del
Informe emitido por el Ejecutivo Adjunto de la Direccion de Almacén y Distribucion.

e Guia de Remision (Destinatario + SUNAT), debidamente suscrito detallando la fecha de
recepcion de los bienes.

e Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del CENARES, sito en Jirén Nazca
N°548 - Jesls Maria, en el Horario de: lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas.
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El pago se efectuara luego de la conformidad de la prestacion y de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 171° del RLCE y conforme a lo establecido en las presentes especificaciones técnicas.

6. ADICIONALES, REDUCCIONES Y CONTRATACIONES COMPLEMENTARIAS

6.1. Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolucion previa, el titular de la Entidad
Contratante podra disponer la ejecucién de prestaciones adicionales hasta por el limite del
25% del monto del contrato original, para lo cual debera contar con la aprobacion presupuestal

| necesaria, igualmente podréa disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite del
25% del monto del contrato original, conforme a lo establecido la en el Articulo 34° de La LCE
| y el Articulo 157° del RLCE.

6.2. Para el caso de las contrataciones complementarias, la Entidad Contratante podré realizarlas
dentro de los tres meses posteriores a la culminacion del plazo de ejecucion del contrato hasta
por un maximo de 30% del monto del contrato original, segun lo establecido en el Art. 174° del
Reglamento.

7. PENALIDADES APLICABLES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso
de acuerdo a lo establecido en el articulo 162 del RLCE.

8. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios u otras situaciones anémalas no detectables o no
verificables durante la recepciéon de los productos farmacéuticos, por causas atribuibles al
Contratista, debiendo proceder a la reposicion o canje total del lote de los bienes que se hayan
detectado en las situaciones descritas.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de dos (2) afios, contados a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

9. REQUISITOS DE HABILITACION:

Los productos farmacéuticos a ser adquiridos deben contar con la documentacion técnica de
acuerdo al documento de documento de informacién complementaria y la ficha técnica respectiva.

9.1. Requisitos documentarios minimos generales:

, e Copia simple de la Resolucién de Autorizacion Sanitaria de Funcionamiento, asi como los
| cambios, modificaciones o ampliaciones otorgadas al Establecimiento Farmaceutico,
emitida por la Direccion General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID, como
Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios - ANM o por la Autoridad Regional de Medicamentos - ARM del Ministerio de
Salud - MINSA, segun corresponda

9.2. Requisitos documentarios minimos por el item:

s Copia simple de la Certificacion de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) vigente, que
comprenda las areas para la fabricacion del producto ofertado, emitido por la ANM, o por la
autoridad sanitaria o entidad competente de los paises de alta vigilancia sanitaria o de los
paises con los cuales exista reconocimiento mutuo, segun legislacion y normativa vigente.

Para el caso de productos farmacéuticos fabricados en el extranjero, en el marco de lo
establecido en el Decreto Supremo N° 012-2016-SA, el postor debera presentar Declaracion
Jurada de presentacion de solicitud de certificacion de BPM v estar comprendido en el
listado de Laboratorios Extranjeros pendientes de certificacion en BPM emitido por la ANM.
(Anexo N° 05).
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Para el caso de los Certificados emitidos en el exiranjero que no consignen fecha de
vigencia, éstos deben tener una antigiedad no mayor de dos (2) afios contados a partir de
la fecha de su emision

Copia simple del Certificado de Buenas Précticas de Almacenamiento (BPA) vigente, a
nombre del proveedor, emitida por la ANM o ARM, segun corresponda.

Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, ademas
de presentar el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) vigente a
nombre del postor, se debera presentar el Certificado de Buenas Practicas de
Almacenamiento (BPA) vigente de la empresa que presta el servicio de almacenamiento,
acompafiando para este caso la documentacién que acredite el vinculo contractual entre
ambas partes (documento de arrendamiento que garantice que esta haciendo uso de los
Almacenes).

En el caso que el proveedor sea el laboratorio nacional fabricante del bien, solo debe
presentar la copia simple del certificado de Buenas Préacticas de Manufactura (BPM).

Copia simple del Certificado de Buenas Practicas de Distribucién v Transporte - BPDT

vigente, aplicable a partir de la entrada en vigencia segun lo establecido en la normativa

correspondiente.

Copia simple del Certificado de Buenas Practicas de Distribucion y Transporte (BPDT)
vigente, emitida por la ANM o ARM, segUin corresponda, a nombre del establecimiento del
proveedor (drogueria o laboratorio) de acuerdo con el marco normativo vigente. Para el caso
que el postor contrate el servicio de distribucion y transporte con un tercero, ademas de
presentar el Certificado de Buenas Practicas de Distribucion y Transporte (BPDT) vigente
a nombre del postor, se debera presentar el Certificado de Buenas Practicas de Distribucion
y Transporte (BPDT) vigente de la empresa que presta el servicio de distribucion y
transporte, acompafiando para este caso la documentacion que acredite el vinculo
contractual entre ambas partes (documento de arrendamiento que garantice la prestacion
del servicio).

En el caso que el proveedor sea el laboratorio nacional fabricante del bien, solo debe
presentar la copia simple del certificado de Practicas de Manufactura (BPM)

Copia simple de la Resolucion Directoral que autoriza la inscripcidén o reinscripcion en el
Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por la Direccién
General de Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID como Autoridad Nacional de
Medicamentos — ANM del Ministerio de Salud — MINSA. Ademas, las Resoluciones de
modificacion o autorizacion, en tanto éstas tengan por finalidad la correspondencia entre la
informacion registrada ante la ANM y el producto ofertado. No se aceptaran productos cuyo
Registro Sanitario esté suspendido o cancelado.

La vigencia de los registros sanitarios se entendera prorrogada hasta el pronunciamiento de
la institucién, siempre que las solicitudes de reinscripcion de los productos farmacéuticos
hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.

Nota: como parte de los documentos de la oferta, para la validacion del Registro Sanitario
en tramite de renovacion, el postor debera presentar copia de la solicitud de reinscripcion y
registro sanitario del producto.

Copia simple del Certificado de Analisis o Protocolo de Analisis del bien ofertado de acuerdo
a la farmacopea vigente o metodologia declarada en el Registro Sanitario del bien ofertado,
seguln legislacion y normatividad vigente.

Copia_simple del rotulado de los envases inmediato, mediato y del inserto, cuando
corresponda, segun lo autorizado en su Registro Sanitario.
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La exigencia de la vigencia de las certificaciones se aplica durante todo el proceso de
seleccion y ejecucion contractual para productos farmacéuticos nacionales e importados.

Para el caso de los productos farmacéuticos inyectables con solvente, ademas de la
documentacion solicitada para el producto, se deberda adjuntar la documentacion
correspondiente al solvente, segun lo definido en el numeral 9 Requisitos de habilitacion de
las presentes Especificaciones Técnicas.

| 10. FIRMA DE CONTRATOS

Posterior al consentimiento de la buena pro del item, la Entidad debera suscribir el contrato
‘ correspondiente con el postor adjudicado.

Importante: Para la firma de contrato, el contratista debe remitir, la informacion del contenido,
| peso y volumen de cada caja master; la cual debe ser estandarizada por producto y fabricante
| para todas las entregas, teniendo en consideracion lo detallado en el Anexo N° 04.

11. ASPECTOS ADICIONALES A SER CONSIDERADOS

- La documentacion detallada en el rubro REQUISITOS DOCUMENTARIOS MINIMOS DEL

PROVEEDOR DEL BIEN (Parte |, del documento de orientacién aprobado por PERU
| COMPRAS) debera exigirse obligatoriamente al momento de la habilitacion, la misma que
podra presentarse en copia simple.

- En la proforma del contrato debera incluirse una cladusula de compromiso de canje y/o

‘ reposicion por Defectos o Vicios Ocultos o ante una no conformidad de un control de calidad,

en caso el Producto haya sufrido alteracion de sus caracteristicas fisico - quimicas sin causa

atribuible a la Entidad o cualquier otro defecto o vicio oculto antes de su fecha de expiracion, o

ante una NO CONFORMIDAD de un control de calidad, en un plazo méaximo no mayor de treinta
| (30) dias y sin costos para la Entidad.

Asimismo, como requisito para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador de la buena
pro deberd presentar la “Declaracion Jurada de informacion del producto ofertado”, segtn
Anexo N° 06

Durante la ejecucion del contrato, la Entidad o a solicitud del contratista, podran realizar
modificaciones conforme a lo establecido en el articulo 34 del Texto Unico Ordenado de la Ley
de Contrataciones del Estado y al numeral 160.1 del articulo 160 de su Reglamento, para lo
cual el contratista debera presentar por mesa de partes de la entidad; la documentacion
necesaria que acredite dicha solicitud.

Se adjuntan los anexos siguientes:

e Anexo N° 01: Documento de orientacion aprobado por la Central de Compras Publicas
— Pert Compras.

e Anexo N° 02: Fichas Técnicas aprobadas por la Central de Compras Publicas — Per
Compras

e Anexo N° 03 Declaracion jurada de compromiso de canje y/o reposicion por defectos o
vicios ocultos.

e Anexo N° 04: Acta de muestreo.

e Anexo N° 05: Declaracién Jurada de presentacion de solicitud de BPM (Aplicable solo
para productos farmacéuticos importados).

e Anexo N° 06: Declaracion Jurada de Informacion del Producto Ofertado Declaracion.

e Anexo N° 07: Acta de Verificacién Cuali- Cuantitativa.
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ANEXO N° 01 ]
DOCUMENTO DE ORIENTACION
(Aprobado por la Central de Compras Publicas — Peri Compras)
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DOCUMENTO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA
APROBADO

RUBRO: Modicamentos y productos farmacéuticos

s\l
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=
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N

IE} texto redactado en lefra cursiva, estd referido a informacion referencial & tener en cuenta por ia
Entidad y no debera incluirse en las Bases Cstandanzadas]

OBJETIVO
Orientar a las Entidades en la elaboracién de las Bases estandarizadas del procedimiento de Subasta

Inversa Electrénica (SIE) para la contratacion de bienes comunes.
El presente Documento de Informacion Complementaria (DIC) esta constituido por las siguientes partes.

Parte | - REQUISITOS DOCUMENTARIOS MINIMOS DEL PROVEEDOR DEL BIEN

La informacion contenida en esta parte, precisaré los requisitos documentarios mininios y vigentes que
deberd presentar el proveedor en un procedimiento de seleccion, de tal forma Gue se acredite el llevar a
cabo la actividad econémica materia de la centratacion, segun la reglamentacion aplicable en el territorio
nacional: asimismo, Ia inclusion de los referidos requisitos minimos en las Bases para la convocatoria
de una SIE, se realizard en el Capitulo 1V "Requisitos de Habilitacién® de las Bases estandarnizadas,
aprobadas por el OSCE. (...)

1.1, Copia simple de la Resolucion de autorizacidn sanitaria de funcicnamiente a nombre del
astablecimiento farmacéutico del proveedor (drogueria o laboratorio) y de la Resolucion de
autorizacion del cambio o modificacién o ampliacion que acredite la infermacién actualizada de
dicho eslablecimiento farmacéutico, emitidas por la Direccion General de Medicamentos,
Insumos y Drogas - Digemid, como Autoridad Nacional de Produclos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o por la Autoridad de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Produclos Sanitarios de Nivel Regional (ARM), segin
corresponda, de acuerdo con el marco nermativo vigente,

1.2. Copia simple del Cerlificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) vigente, emitida
por la ANM o ARM, segun comresponda, a nombre del establecimiento farmacéutico del
proveedor (drogueria o laboratorio) de acuerdo con el marco normativo vigente y, en el caso
que un tercero brinde servicios de almacenamiento al proveedor, este ademas debe presentar
la copia simple del Certificado de BPA vigente del tercero y del documento que acredite el
vinculo contractual vigente entre ambas parles.

En el caso que el proveedor sea el laboratorio nacional fabricante del bien, solo debe presentar
la copia simple del certificado de Buenas Practicas de Manufactura (BPM). segin lo sefalado
en el numeral 1.4,

1.3, Copia simple del Certificado de Buenas Practicas de Distribucién y Transporte (BPDT) vigente,
emitida por la ANM o ARM, segun corresponda, a nombre del establecimiento farmacéutico del
proveedor (drogueria o laboraterio) de acuerdo con el marco normativo vigente y, en ¢l caso
que un tercero brinde servicios de distribucion y transporte al proveedor, este ademas debe
presentar la copla simple del Certificado de BPDT vigente del tercero y del documento que
acredite el vinculo contractual vigente entre ambas partes.

£n el caso que el proveedor sea el laboratorio nacicnal fabricante del bien, solo debe presentar
la copia simple del certificado de Practicas de Manufactura (BPM), segun lo sefialado en el

numeral 1.4.

1.4. Copia simple del cerfificado de Buenas Pricticas de Manufactura (BPM) vigente, segin lo
detallado a continuacion:

a) Para medicamentos: Copia simple del certificado de BPM vigente, que comprenda las dreas

para la fabricacién del bien ofertado, emitido por la Digemid (ANM), o por la autoridad
sanitaria o entidad competente de los paises de alta vigilancia sanitania, de acuerde con el
marco nomnativo vigente.
Si ¢l fabricante se encuentra incluido en el *Listado unico de laboratorios fabricantes ubicados
en el extranjero de productos farmacéuticos pendientes de cedtificacion en Buenas Practicas
de Manufactura, efaborado por la ANM', se acepta el cerificado de BPM emitido por la
autoridad competente del pais de origen o sus equivalentes reconocidos como tales por la
Digemid (ANM).
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b) Para productos biolégicos: Copia simple def certificado de BPM vigente, que comprenda las

dreas para la fabricacién del Lien ofertado, emitido por la Digemid (ANM), o por la autoridad
sanitana o entidad competente de los paises de alta vigilancia sanitaria, de acuerdo con el
marco nomnalivo vigente.
Siel fabricante se encuentra ‘ncluido en el "Listado Unico de laboratorios fabricantes ubicados
en el extranjero de productos iormacéuticos pendientes de certificacion en Buenas Practicas
de Manufactura, elaborado por fa ANM®, se acepta el cedificado de BPM emitido por la
autoridad competente de! pais de origen o sus equivalentes reconocidos como tales por la
Digemid (ANM).

¢} Para productos galénicos: Copia simple del cerificado de BPM vigente del fabricante
nacional emitido por la Digemid (ANM); para productos importados, se acepta copia simple
dei certificado de BPM o su equivalente emitidos por la autoridad competente del pais de
origen, de acuerdo con el marco normative vigente.

d} Fara productos dietélicos: Copia simple del certificado de BPM vigente de! fabricante
nacional emitido por la Digemid (ANM); para productos imporiados, se acepta copia simple
del certificado de BPM o su equivalente emitidos por ta autoridad o entidad competente del
pals de origen, de acuerdo con el marco normativo vigente,

€) Para medicamentos herbarios: De acuerdo can el marco normativo vigente,

f} Para productos naturales: Copia simple del certificado de BPM vigente, solo para productos
importados fabricados por encargo, de acuerdo con el marce normativo vigente,

1.5. Copia simple de la Resclucién Directoral que autoriza la inscripeién o la reinseripeion en el
Registro Sanitario vigente y, de ser el caso, de la Resolucién Direcloral de autorizacion del
cambio que acredite las caracterfsticas del bien ofedado o, copia simple del Certificade de
Registro Sanitario vigente, emitidos por la Digemid (ANM), de acuerdo con ef marco normativo
vigente,

1.6. Copia simple del certificado de analisis o protocolo de analisis del bien ofertade, conforme a lo
aulorizado en su registro sanilario, de acuerdo con el marco normativo vigents.

1.7, Copia simple de los rotulados de los envases inmediato y mediato del bien ofertado, de
corresponder, conforme a lo autorizado en su registro sanitario, de acuerdo con el marco
normativo vigente.

1.8. Copia simple del inserto del bien ofentado, de corresponder, conforme a lo autorizado en su
registro sanitario, de acuerdo con el marco normativo vigenie.

Parte Il - CERTIFICACION DE CALIDAD DEL BIEN

La informacién contenida en esta parte, precisara la metodologia a emplear para la comprobacion de la
calidad de 1os bienes y servicios a conlratar; asimismo, dicha informacion podré ser empleada por las
Entidades para establecer la exigencia de dicha comprobacion en la elaboracién de las Bases para la
convecatoria de una SIE, especificamente en lo relacionado al numeral 3.2 *Forma de Entrega de la
Prestacion” (segundo parrafo) del Capitulo Il "Especificaciones Técnicas™ de las Bases estandarizadas,
aprobadas por el OSCE, de acuerde a la siguiente estructura:

2.1. Bien 2.2. Método de muestreo 2.3. Ensayos o pruabas
Medicamentos | € realizara de acuerdo con el | Se realizaran de acuerdo con el marco normativo
marco normativo vigente y lo | vigente ylo establecido por el Centro Nacional de
Produclos eslablecido por el Centro Nacionai | Centrol de Calidad - CNCC del Instituto Nacional
biolégicos de Control de Calidad - CNCC | de Salud - INS (Organismo Publico Ejecutor del
Productos del Instituto Nacional de Salud - | Ministerio de Salud - MINSA), que aprueba la
galénicos INS (Organismo Pablico Ejecutor | Tabla de Requerimiento de Tamado de Muestras
Productos del Ministerio de Salud - MINSA), | para Anélisis de Conlrol de Calidad, de Productos
d!etgﬂcos en su calidad de organo | Farmacéuticos,  Dispositivos  Médicos vy
Medicamentos | competente para dirigir y operar la | Productos Sanitarios, en su calidad de 6rgano
herbarios Red de Laboratorios de Control | competente para dirigir y operar la Red Nacional
Productos de Calidad de Medicamentos y | de Laboratorios Oficiales de Conlrol de Calidad
naturales Afines del Sector Salud. de Medicamentos y Afines del Sector Salud,
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2.4. Otras procisiones iy it iy g stk )
El control de calidad sera de exigencia obligatoria por Ia entidad, esta condicién debe estar sefialada
en las bases, realizando las precisiones que apliquen, tales como, que los costos que demande dicho
control de calidad deben ser asumidos por el contralista; no obstante, en el caso que el drea usuaria
dutermine que los costos o Ta oportunidad del suministro originados de la exigencia del control de
calidad, puedan impedir 0 poner en fiesgo la finalidad de la contratacién, esta se podra eximida con el

sustento corespondiente.

Parto Il - OTROS

3.1. Logotipo

De requerir el logolipo en los rotulados de los envases mediato € inmediato, de corresponder, la
entidad debe precisarlo en las bases.
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FICHA T{°CNICA
APROBADA

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominacion del bien :
Denominacion técnica

Unidad de medida
Descripcion general

JERINGA DESCARTABLE ESTERIL DE 5 mL CON AGUJA
HIPODERMICA ESTERIL N° 21 G x 1 %"

: JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DE UN SOLO USO DE 5 mL CON

AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DE UN SOLO USO N° 21 G x 1 %"
UNIDAD

Dispositivo médico de un solo uso compuesto por jeringa hipodérmica estéril,
de material plastico, mas aguja hipodérmica estéril, de acero inoxidable con
bisel cortante, que permiten la administracion de farmacos u otros fluidos o
bien para la extraccion de liquidos o fluidos del organismo. Se acepta la
denominacion de jeringa descartable de 5 mL con aguja 21 G x 1 2"

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN

2.1. Del bien

Para la jeringa hipodérmica:

Alas de sujecion

resistencia que permita sujetar a la
jeringa de forma segura y que esta
no ruede mas de 180° al colocarlo
sobre una superficie plana inclinada
en un angulo de 10° respecto a la
horizontal.
Exentas de
afilados.

rebabas y bordes

Escala graduada

Escala

Escala graduada como minimo en
los intervalos de la Tabla 1.

Si la escala se extiende mas alla de
la capacidad nominal, la porcion
extendida se debe diferenciar del
resto de la escala.

Las lineas de graduacion deben
tener un grosor uniforme y formar
un angulo recto con el eje del
cilindro.

Numeracion de escalas

Las lineas de graduacién deben
numcrarse en los incrementos de

volumen dados en la Tabla 1.

CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
Materias extrafias
Limoi Exenta de particulas y materia
impieza ~
extrana.
Lienifes pata [ asilass Debe estar dentro de una unidad de
©s p pH del valor del pH del fiuido de
alcalinidad
control.
No mas de 5 mg/kg o 5 mg/L del
- total combinado de plomo, estafio,
Limites para metales . hi
extraibles ZInc y nierro
Cadmio: inferior a 0,1 mg/kg o 0,1
mg/L
\Cilindro
) %Dimensiones Cumplir con lo autorizado en su | |g0  7886-1:2017  Sterile
5 registro sanitario. hypodermic syringes for single
5 Deben ser del tamafio, forma y | yse — Part 1. Syringes for

manual use. Second edition o
NTP-ISO 7886-1:2019
Jeringas hipodérmicas
estériles de un solo uso. Parte
1: Jeringas para uso manual.
22 Edicion u otra norma de
referencia autorizada en su
registro sanitario
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CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA

La(s) linea(s) que indica(n) la
capacidad nominal y la capacidad
total graduada, si son diferentes
deben estar numeradas.

Cuando la junta de estanqueidad
del émbolo esté totalmente
insertada, el trazo de graduacién
del cero debe coincidir con la linea
indice (linea fiducial) que marca la
junta de estanqueidad del émbolo.

Posicion de la escala

Desempefio

(Funcionamiento)
Ensamblado del piston/émbalo o Junta de estanqueidad del
émbolo/ensamblado del émbolo

No debe haber fugas de agua y aire.

El émbolo debe tener una longitud
que permita el movimiento del
pistén a lo largo de toda la longitud
del cilindro, pero no debe ser facil la
extraccion completa del mismo
(figura 1).

Disefio Cuando la linea indice de la junta de
estanqueidad (pistén) coincide con
el trazo o linea de graduacion cero
la longitud minima del émbolo,
desde la superficie de las alas de
sujecion del cilindro mas proximas
al disco de empuje debe ser al
menos 8 mm (figura 2).

Cono de acoplamiento

Situado centralmente (coaxial con

Posicion del cono "
el cilindro)

Luz del cono de

. No menos de 1,2 mm de didmetro
acoplamiento

Acoplamiento del cono ]"225) rosca con blogueo Luer (Luer

Cumplir con lo autorizado en su

\ Lubricante . .
registro sanitario.

Esterilidad Estérll USP vigente u otra norma de

referencia autorizada en su
registro sanitario

Pirogenicidad o endotoxinas | Cumplir con lo autorizado en su registro
bacterianas sanitario.

Para la aguja hipodérmica:

CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA

NTP — 1SO 7864:2019
Agujas hipodérmicas estériles
de un solo uso. Requisitos y

Exenta de particulas y de materias

Limpieza astianas métodos de ensayo 22 Edicién u
) otra norma de referencia
_ autorizada en su registro
A sanitario
L\ 4
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CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENGIA
Tamarfio
Diametro exterior nominal De acuerdo a lo autorizado en su
: 21G ; o
(Calibre) registro sanitario
Longitud nominal 14"

Tubo de la aguja

Generalidades

La aguja debe estar fabricada a
partir de un tubo de acuerdo con
la Norma 1SO 9626.

Tolerancia en la longitud

Debe ser igual a la longitud
nominal dentro de las tolerancias
+1,5/-2,5 milimetros (figura 3).

Ausencia de defectos

La superficie exterior del tubo
debe ser lisa y estar exenta de
defectos.

Lubricante

Cumplir con lo autorizado en su
registro sanitario.

Punta de la aguja

La punta de la aguja debe ser
afilada y estar exenta de bordes
dentados, rebabas o defectos en
forma de gancho.

Unién entre el cono y el tubo
de la aguja

No debe fracturarse por la
aplicacién de una fuerza minima
de 44 N.

Ausencia de obstruccion del
lumen

El estilete debe pasar libremente
por el tubo de la aguja o el flujo de
agua debe salir libremente por la
punta del tubo de la aguja.

NTP —ISO 7864:2019

Agujas hipodérmicas estériles
de un solo uso. Requisitos y
métodos de ensayo 22 Edicién u
otra norma de referencia
autorizada en su registro
sanitario

Cddigo de color

Verde oscuro

ISO 6009:2016

Hypodermic needles for single
use — Colour coding for
identification

.\\\““‘“ Protector de la aguja

Pigmentado o sin pigmentar

Gt b g)
5 E LE\‘“‘/ Ly

W\ rs

‘é)‘ﬁono de la aguja:
coplamiento conico

Con acoplamiento a Luer lock

Limite de acidez o alcalinidad

No debe diferir en mas de una
unidad del pH del fluido de control.

x| Contenido  limite  para
=\e\ metales extraibles

No debe contener mas de 5 mg/L
de plomo, estario, zinc y hierro.
Cadmio: inferior a 0,1 mg/L

NTP — SO 7864:2019

Agujas hipodérmicas estériles
de un solo uso. Requisitos y
métodos de ensayo 2% Edicion u
otra norma de referencia
autorizada en su registro
sanitario

Resistencia a la corrosion

El tubo de la aguja no debe
presentar indicios de corrosion
sobre su superficie (previo
tratamiento de la cubierta de la
aguja).

|SO 9626:2016

Stainless steel needle tubing for
the manufacture of medical
devices — Requirements and
test methods u otra norma de
referencia autorizada en su
registro sanitario

| Esteriidad

Estéril

g Pirogenicidad o endotoxinas
bacterianas

Cumplir con lo autorizado en su
registro sanitario.

USP vigente u otra norma de
referencia autorizada en su
registro sanitario

a\ 'I‘-E
ién)03

/

Pagina3dde5




El dispositivo médico debe tener las caracteristicas necesarias para la proteccién de los seres
humanos frente a los riesgos bioldgicos potenciales derivados de su utilizacién, en concordancia
a lo establecido en la norma /SO 10993-1.2018: Biological evaluation of medical devices - Part 1:
Evaluation and testing within a risk management process, asi como en otras partes de la serie de
estandares 1ISO 10993 o lo autorizado en su registro sanitario.

Asimismo, el dispositivo médico debe cumplir con las pruebas o ensayos minimos para el analisis
de control de calidad, que le correspondan segun la Tabla de Requerimiento de Tamafo de
Mueslras para Analisis de Control de Calidad, de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos
y Productos Sanitarios, aprobada por el Centro Nacional de Control de Calidad.

La vigencia minima del dispositivo médico debe ser igual o mayor a veinticuatro (24) meses al
momento de la entrega en el almacén de la entidad; asimismo, para el caso de suministros
periédicos de bienes de un mismo lote, seran aceptados hasta con una vigencia minima de veintitin
(21) meses.

Precisién 1: Excepcionalmente, la entidad podra precisar, en las bases del procedimiento de
seleccion (Capitulo [l Especificaciones Técnicas y/o proforma de contrato), una vigencia minima
del bien, inferior a la establecida en el parrafo precedente; solamente en el caso que la indagacién
de mercado evidencie que la referida vigencia minima no pueda ser cumplida por mas de un
proveedor en el mercado. Dicha situacion sera evaluada por la entidad, considerando la finalidad
de la contratacién.

2.2, Envase y embalaje
Los envases inmediato y mediato del dispositivo médico deben cumplir con las especificaciones
técnicas autorizadas en su registro sanitario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para
el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y madificatorias.

Envase inmediato: Se acepta lo autorizado en su registro sanitario.

Envase mediato: El contenido maximo sera hasta 100 unidades.

El dispositivo médico debe embalarse de acuerdo a las condiciones requeridas para el
cumplimiento de las Buenas Practicas de Almacenamiento, establecidas en la normatividad

vigente emitida por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios - ANM.

T . Rotulado
(T Debe corresponder al dispositivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.

e

Inserto
Manual de instrucciones de uso o inserto, si lo tuviera, segtin lo autorizado en su registro sanitario.

SN 4
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Figura 1.

1 Linea del cero

2 Lineas de graduacion

3 Luz del cono de acoplamiento

4 Cono de acoplamignto

5 Cilindro

6 Junta de estangueidad del émbolo
(3 piezas solamente}

7 Sellos de estanqueidad

8 Embolo

9 Disco de empuje

10 Capacidad nominal

11 Atas de sujecion dei cilindro

{sujeciones de los dedos}
12 Linea indice (Hinea fidyciall

Jeringa hipodérmica estéril de un solo uso

Figura 2.Longitud minima entre las alas de sujecién del cilindro y el disco de
empuje del émbolo

Figura 3. Aguja hipodérmica y protector tipico, para un solo uso
1. Cona (conector), 2. Material de la union, 3 Tubo de la aguja, 4. Protectar

de la aguja, 5. Longitud del tubo de la aguja (L)

S = W am—

Sowwmz |

Tabla 1: Ejemplos de escala y numeracién de Jeringas descartables

= 01 -
o2 02
o3 03 ¥ 1 —
e 0.6 — 0.4 5 ard
o5 —_ 5 o | 2
— 05 b 0.6
o7 0.7 " ol
— 0.0 0.0 o % — 35
o9 — 09 m =
1 L 4 ki
ml ml
al — 50
—— 50
"
Nota: La linea verlical de |la escala puede ser omitida
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éﬁﬁ PERU | Ministerio ; (sl | DIRECCION DE
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“Necenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

ANEXO N° 03

Declaracion jurada de compromiso de canje y/o reposicion por defectos o
vicios ocultos

CONSIGNAR PROCESO DE SELECCION

Sefiores
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICOS DE SALUD

[CONSIGNAR PROCESO DE SELECCION]

Presente.-

Nos es grato hacer llegar a usted, la presente “Declaracion Jurada de Compromiso de Canje y/o
Reposicién por Defectos o Vicios Ocultos” en representacion del .

(Razén social de la empresa o consorcio) por el producto que se nos adjudlque de nuestra propuesta
presentada a la [consignar proceso de seleccion].

El canje sera efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteracion de sus caracteristicas
fisico - quimicas sin causa atribuible a la entidad o cualquier otro defecto o vicio oculto antes de su
fecha de expiracién o ante una NO CONFORMIDAD de un control de calidad. El producto canjeado
tendra fecha de expiracion igual o mayor a la ofertada en el proceso de seleccion, contada a partir de
la fecha de entrega de canje.

El canje se efectuara a solo requerimiento de ustedes, en un plazo no mayor a treinta (30) dias
calendarios, y no generara gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.

“Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon Social del Contratista

&
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hornbres”
Afio de lu Unidad, la Paz y el Desarrollo

ANEXO N° 04
ACTA DE MUESTREO N°..........

[CONSIGNAR PROCESO DE SELECCION]

= Vo] Hora: «isiveisine NUmero de entrega: .....occcevveviiiinviincceneenne
P O B T s s e o s S A e B S R S RN
Laboratorio de la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del Sector Salud: .......

Participantes (nombre y representacion).

Datos del Producto:

Nombre y concentracion: .........ccccccvvvviiniiiniin,
DG s s e e e
Forma Farmacutica: .........ccceeeviiiinieaiiieniennn,
FOra e Pre S eI At 0N oo csersesverrnssssansnssmssns ranmssss s i b s T R R B s T e s
o= o) 7= (= S PSR STP TP PPT RSP P PPN

N° de Registro Sanitario 0 CRS: ..o s s e

Datos del Muestreo:

Lugal g6 Mt et (ol OOl ON Y crmsss s oo s e o T e a0 BV T R N 4 YA 48 VA it B 9

NO total de unidadas 8 BITOTRT: . s sems v siarnsssstsisiini i e ST s e st b b T s

NC total de lotes a entregar. .......cccocvvviiieiiiinicieciiens correspondiente aentrega ........o.ooviveiii i
N° de Lote Fecha de vencimiento Cantidad

Nota: En el caso que un producto se almacene en un lugar diferente a la direccién consignada como lugar de
muestreo, se debera precisar el lugar de ubicacién de los mismos.

N° de Lote N° de unidades
Lotes muestreados:
TR TR e P U BS RO OG0 v e S B T 8 S s E e b T S T T R s
El proveedor entrego al representante del laboratorio de control de calidad, si corresponde: sl Ino No

aplica

- Certificado de analisis del lote o lotes muestreados

- Especificaciones técnicas

- Técnica analitica del producto terminado

- Estandar(es)

- Certificado de analisis del estandar

Firma y Sello del Representante Firma y sello del Quimico Farmacéutico Analista
del Proveedor Laboratorio de Control de Calidad
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%ﬁ 'PERU | Ministerio RECHYE | DIRECCION DE
deSaiug ‘ i SR PROGRAMACION
“Decenio de la lgualdad de Opartunidades para Mujeres y Hombres”
Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

ANEXO N° 05

Declaracién jurada de presentacion de solicitud de certificacion de BPM
(aplicable solo para productos farmacéuticos importados)

Sefiores )
COMITE DE SELECCION )
[CONSIGNAR PROCESO DE SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente declaramos que el (los) Laboratorio(s) farmacéuticos cuentan con solicitud de
certificacion de Buenas Practicas de Manufactura (BPM), que comprende el (las) area(s) de la
fabricacion del producto farmacéutico ofertado, y que a la fecha de presentacion del sobre de
habilitacidn no cuenta con opinién desfavorable de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) que se detallan a continuacién:

: i Pais de Numero de Expediente presentado a
Laboratorio Fabricante procedencia DIGEMID

[Consignar ciudad y fecha]

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén Social del postor o Consorcio
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